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RESUMO

RODRIGUES, Heitor Hermeson de Carvalho. AVALIACAO DE RECURSOS
TECNOLOGICOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA DE UM SIMULADOR HUMANO
COMPUTADORIZADO: ESTUDO DE CASO COM SIMULACAO REALISTICA DA
PRESSAO ARTERIAL. 2017. 130 péginas. Dissertacdo (Mestrado em Engenharia
Biomédica) - Universidade Tecnoldgica Federal do Parana. Curitiba, 2017.

O Simulador de Paciente Humano (Human Patient Simulator - HPS) € um recurso
cientifico e tecnologico de Engenharia Biomédica com solu¢cdes de hardware e
software que simulam a fisiologia humana. O objetivo é avaliar um caso de uso da
simulacdo clinica com a aplicagdo do HPS no procedimento de mensuracdo da
pressdo arterial (PA) com esfigmomandmetro anerdide e estetoscopio. A pesquisa
foi aprovada pelo comité de ética no parecer 1.544.404/2016. A parte préatica do
trabalho foi realizada no Laboratério de Simulacdo de UTI do IFRR. A pesquisa
envolveu trinta e trés voluntérios, estudantes do Curso Técnico em Enfermagem,
divididos aleatoriamente em dois grupos. A metodologia proposta utilizou uma
pesquisa exploratério-descritiva para extrair dados quantitativos, qualitativos e
estatisticos para comparar os resultados de mensuracdo da PA do Grupo
Experimental (GE) com o Grupo Controle (GC). A pesquisa foi desenvolvida em
duas partes. Na parte |, um questionario pré-teste foi aplicado inicialmente,
experimento de mensuracao da PA seguindo o procedimento do respectivo grupo; e
0 questionario pos-teste. Na parte I, os grupos foram invertidos e submetidos as
mesmas etapas da parte |. Coletou-se um total de 599 PAs mensuradas pelos
voluntarios, sendo 528 PAs do GE e 71 PAs do GC. Com estas PAs foi realizado o
teste t de Student ou teste de Wilcoxon com 95% do intervalo de confianca, a
depender do teste de linearidade, para comprovar as hipéteses (nula ou alternativa)
individualmente e para analise em grupo utiliza o ANOVA ou teste de Kruskal-Wallis
possibilitando distinguir quais os voluntarios que necessitam de mais treinamento e o
respectivo nivel da PA. No pés-teste, ao utilizar a escala Likert, os voluntarios da
pesquisa do GE concordaram em 54% que a metodologia utilizando o HPS fortalece
um conhecimento para o desenvolvimento de habilidades clinicas, assim como ser
capazes de distinguir sinais normais dos anormais que S&80 propicios para a
aprendizagem. Comparando estatisticamente ambos os grupos, o GC destaca que:
53% sabem medir a PA, 13% nao sabem medir a PA e 35% das amostras estédo
invalidas, enquanto o GE apresenta 64% dos voluntarios sabem medir a PA, 22%
nao sabem medir a PA e 14% das amostras estao invalidas. Ademais, os voluntarios
apresentaram eficacia quando utilizam o HPS.

Palavras-chave: simulacéo clinica, simulador de paciente humano, presséo arterial,
habilidade clinica, engenharia biomédica.
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ABSTRACT

RODRIGUES, Heitor Hermeson de Carvalho Rodrigues. EVALUATION OF
TECHNOLOGICAL RESOURCES OF BIOMEDICAL ENGINEERING OF A
COMPUTERIZED HUMAN SIMULATOR: CASE STUDY WITH REALISTIC
SIMULATION OF BLOOD PRESSURE. 2017. 130 pages. Dissertation (Master in
Biomedical Engineering) Federal University of Technology - Parana. Curitiba, 2017.

The Human Patient Simulator (Human Patient Simulator - HPS) is a scientific and
technological resource of Biomedical Engineering with hardware and software
solutions that simulate human physiology. The objective of this study was to evaluate
a case of clinical simulation using an HPS to perform blood pressure (BP)
measurement using an aneroid sphygmomanometer and a stethoscope. The
research was approved by the ethics committee in the legal opinion 1544.404 /
2016.The practical part of this work was carried out in the ICU Simulation Laboratory
of the IFRR. The research involved thirty-three volunteers, who were students of the
Nursing Technical Course, randomly divided into two groups. The proposed
methodology made use of an exploratory-descriptive research to obtain quantitative,
qualitative and statistical data to compare the results of the BP measurement of the
Experimental Group (EG) with the Control Group (CG). The research was developed
in two parts. In part |, a pre-test questionnaire was initially applied, an experiment of
BP measurement following the respective group’s procedure; and a post-test
questionnaire. In part Il, the groups were inverted and submitted to the same phases
of part I. A total of 599 PAs were measured by volunteers, being 528 PAs from the
GE and 71 PAs from the GC. With the BP readings, either the Student's t or the
Wilcoxon test was performed with a 95% confidence interval, depending on the
linearity test, to test the hypotheses (null or alternative) individually, and for the group
analysis it was used either the ANOVA or Kruskal's test -Wallis making it possible to
distinguish which volunteers need more training and their respective AP level. In the
post-test, when the Likert scale was used, there was a 54% agreement among the
EG research volunteers that the methodology using the HPS strengthens the
knowledge for the development of clinical skills, as well as being able to distinguish
normal from abnormal signals that are conducive to learning. Statistically comparing
both groups,in the CG: 53% know BP measurement, 13% do not know BP
measurement and 35% of the samples are invalid, while in the EG: 64% of the
volunteers know BP measurement, 22% do not know how to measure BP and 14% of
the samples are invalid. In addition, the volunteers show effectiveness when using
the HPS.

Keywords: Clinical simulation, human patient simulator, blood pressure, clinical skill,
biomedical engineering.
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1. INTRODUCAO

Oportunizar ao estudante uma aprendizagem mais significativa e autbnoma,
que permita refletir a respeito do conteido estudado com uma postura facilitadora e
motivadora no processo de ensino e da aprendizagem é o objetivo principal do
sistema educacional como um todo, desde a educacdo Infantil até os cursos de Pés-
graduacdo. Nesse processo, a revolucdo tecnoldgica tornoua-se aliada do fazer
pedagogico, disponibilizando as escolas que conseguem ter acesso a suas
inovacbes uma melhor qualidade nas praticas de ensino e, consequentemente,
promovendo aprendizagens significativas, uma vez que auxiliam os professores ao
desenvolvimento de situacfes-problemas, para que o estudante sinta-se como 0
protagonista da agédo; com capacidade de produzir reflexdes profundas e busque
altenativas para resolucdo de problemas reais (RIGO, 2014).

A educacao em salde tem um pensamento com olhar préatico de modo critico-
reflexivo proveniente das experiéncias clinicas vivenciadas somando a uma decisao
em prestacdo de cuidados aos pacientes, resultado de uma aprendizagem de
servico de forma a aprimorar seus conhecimentos nas solugbes de problemas
clinicos cotidianos (BOWEN; MCKENZIE; BRUCE, 2008; CHANGPING, 2011).

O simulador de paciente humano (traduzido de, Human Patient Simulator —
HPS) € um recurso tecnoldgico utilizado no desenvolvimento de habilidades clinicas
para a educacdo em saude nas ultimas décadas (NOH et al., 2009; ENGLISH et al.,
2010).

A educacdo em saude baseada em simulagéo usa o HPS, também conhecido
como simulador computadorizado ou simulador (baixa, média ou alta fidelidade)
como complemento dos estudantes e/ou profissionais de saude em metodologias
didatico-pedagdgicas (DURHAM; ALDEN, 2008; SWAMY et al., 2014).

O HPS é uma estratégia de ensino que permite desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes (CHA) em uma situagéo clinica de forma realistica, devido a
participagdo em experiéncias de aprendizagens interativas conforme as
necessidades educativas. (DURHAM; ALDEN, 2008).

O Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Roraima (IFRR) -
Campus Boa Vista possui o simulador, SimMan®, um produto da empresa Laerdal, e

esta gradativamente explorando os recursos para aplicacdes no ensino. Desta
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forma, prop0s desenvolver uma metodologia em parceria com a Universidade

Tecnolégica Federal do Parand (UTFPR) e os professores do Curso Técnico de
Enfermagem (CTEnf) para avaliar cenarios em casos reais por meio da simulacéo
clinica’(SC) em um estudo de caso com pressdo arterial (PA) de forma a extrair
dados estatisticos, qualitativos e quantitativos servindo de base de dados para
utiliza-las e adaptar-se com estratégias para o desenvolvimento de habilidades
clinicas e usabilidade em equipamentos médico-hospitalares (EMHSs). Trata-se de
um projeto piloto implantado com uma proposta em identificar falhas, avaliar o
desempenho e o progresso (desenvolvimento de habilidades) nos procedimentos
clinicos quanto a usabilidade em EMHSs integrado ao simulador como uma solucao
tecnoldgica para basear-se em ac¢des estratégicas da engenharia clinica em relagcéo
a qualidade no processo tecnoldgico em saude (PTS) em estabelecimentos

assistenciais de saude (EAS) de forma simulada.

1.1 CONTEXTO DO TRABALHO

As atividades desenvolvidas pelos profissionais de saude exigem espirito de
equipe, trabalho sob pressdo, comunicacfes claras e respeito matuo para ter éxito
no objetivo geral que é a recuperacdo e prevencdo de danos ao paciente incluindo
também o manuseio correto de EMHs para fins de éxito (GOMES, 1988).

A vida profissional dos enfermeiros, dos profissionais em saude de forma
geral, apresenta plantfes, escalas noturnas com finais de semana e feriados e mais
de um vinculo empregaticio sendo caracteristico de uma rotina funcional (PEREIRA,
2015). Outro ponto caracteristico desta profissdo € a representacdo de um
quantitativo elevado em relacdo as demais categorias (POSSARI et al., 2015).

Uma pesquisa, realizada em 2017 no Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN), destaca que aproximadamente 77% dos profissionais de enfermagem séo
formados por técnicos e auxiliares de enfermagem, representando uma insercéao

significativa no mercado de trabalho conforme apresenta a Tabela 1 (COFEN, 2017).

! E conhecida no Brasil por Simulagao Realistica.
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Tabela 1 — Tabela do quantitativo de profissionais da salde de nivel técnico e superior por
regido brasileira.

Regiao/ ALlEnEs Técnicos em
i : em Enfermeiros Obstetrizes Total
Profissionais Enfermagem
Enfermagem
Norte 18.849 103.985 30.801 1 153.636
Nordeste 77.062 256.980 115.060 1 449.103
Centro-Oeste 15.099 89.446 38.629 54 143.228
Sudeste 272.165 445,119 217.250 243 934.777
Sul 48.568 156.590 58.410 1 263.569
Total 431.743 1.052.120 460.150 300 1.944.313

Fonte: Adaptado de COFEN (2017).

Muitos cursos de formacdo técnica utilizam matrizes curriculares fechadas,
metodologias de ensino e materiais pedagdgicos tradicionais que talvez ndo sejam
suficientes ou ha falta de complementos para implicar na motivacdo dos estudantes
quanto ao desenvolvimento critico-reflexivo de suas atividades profissionais (GOES
et al., 2015a).

Tendo em vista este panorama, o processo de qualidade do ensino na
educacdo desses profissionais da saude pode estar incompleto. Diante disso, uma
proposta metodolédgica que propicie uma aprendizagem participativa e reflexiva pode
contribuir significativamente para um retorno a uma autonomia do futuro profissional
com seguranca e qualidade no que diz respeito as prestacdes de servico de saude a
sociedade (GOES et al., 2015b).

Existem situagcdes com predominancia das questbes éticas e limitacdes
fisicas e técnicas, exemplificando, o atendimento em emergéncias, s6 sdo possiveis
algumas demonstracoes e obervagdes. Uma forma de inovar nestas prestagbes de
servicos e fortalecer o crescimento profissional € utilizar tecnologias na educacéo,
pois as experiéncias demonstram que permite uma aproximacao de situacoes reais
gue serédo vivenciados na pratica cotidiana (ROMANO; PAZIN FILHO, 2007).

A simulagcdo é uma estratégia para o ensino da pratica no contexto moderno
do cuidado a saude, onde os estudantes tém a consciéncia de suas a¢cdes em um
ambiente seguro no decorrer do desenvolvimento de suas habilidades clinicas
(TEIXEIRA; FELIX, 2011; AFANADOR, 2012).

A simulagéo clinica é utilizada nos curriculos de Medicina e outras Ciéncias
da Saude devido aos mdultiplos cenarios e estratégias didaticas que pode ser
modelado e aplicado aos respectivos cursos como tomadas de deciséo, trabalho em

equipe, lideranca, julgamento clinico e ético (AFANADOR, 2012).
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1.2 MOTIVACAO/JUSTIFICATIVA

A motivacdo para o desenvolvimento do projeto € disponibilizar pesquisas
académicas com o simulador para aplicacdo de uma metodologia em extrair dados
guantitativos, qualitativos e estatisticos assim como avaliar cenarios de casos reais
com este recurso tecnolégico da engenharia biomédica de forma que profissionais
da salde possam aperfeicoar técnicas, habilidades clinicas e psicomotoras,
competéncias e procedimentos com o uso de EMHSs.

Assim como propor capacitacdo e treinamentos a profissionais da saude por
meio da tecnologia (simula¢do) quanto as suas habilidades técnico-cientificas com
seguranca, efetividade, qualidade e confiabilidade ao uso de EMHs em uma
simulacdo de cenario hospitalar, quando se defrontarem com o cenario dos casos
comuns e/ou raros dos pacientes, em um EAS, que necessitem de apoio efetivo com

uma equipe multidisciplinar.

1.3 OBJETIVOS

7

O objetivo geral do trabalho é avaliar os recursos tecnolégicos de pressao
arterial de um simulador integrado com EMHs em procedimento clinico realizado no
laboratorio de simulacéo.

Para atingir o objetivo geral deste trabalho devem ser atendidos os seguintes
objetivos especificos:

» Avaliar a usabilidade dos voluntarios nos EMHs por meio de questionarios
com questdes objetivas e subjetivas com foco na mensurat;zio2 da presséo arterial
nos grupos controle e experimental;

 Comparar 0 método auscultatorio de mensuracdo da PA entre grupo
controle com grupo experimental por meio da estatistica para verificar se ha
diferencas significativas com as PAs de referéncia;

* Propor e avaliar indicadores de desempenho e média movel dos recursos
tecnolégicos de engenharia biomédica do simulador conforme a mensuracdo da

pressao arterial.

2 Segundo o Vocabulario Internacional de Metrologia (VIM, 2012), tem o mesmo significado de medir.
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1.4 COMITE DE ETICA

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comité de Etica em Pesquisas (CEP)
com Seres Humanos na Universidade Tecnolégica Federal do Parana (UTFPR) -
Campus Curitiba no sistema Plataforma Brasil e aprovado por meio do parecer N°
1.544.404/2016.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho est& dividida em capitulos.

O capitulo 1 apresenta a introducdo, contextualizagcdo, motivacdo, 0s
objetivos e o comité de ética deste trabalho.

O capitulo 2 apresenta a fundamentacdo tedrica no procedimento
auscultatério da PA necesséaria para o entendimento do trabalho assim como a
definicdo e distincdo entre as tecnologias de simulacédo (simuladores de ambientes
reais, realidade virtual, realidade aumentada, simulacdo 3D, seriuos games e
simulacéo clinica no curso de Medicina Veterinaria e o foco deste trabalho esta na
simulacéo clinica na area da saude).

O capitulo 3 apresenta os materiais e métodos utilizados no trabalho
abordando a metodologia aplicada a um estudo de caso de PA com um grupo
controle utilizando técnicas tradicionais (em pares) e grupo experimental utilizando
simulacéo clinica com um simulador.

O capitulo 4 apresenta os resultados quantitativos, qualitativos e estatisticos
do estudo de caso da PA extraidos por meio do pré-teste, o experimento e o poés-
teste em ambos 0s grupos.

O capitulo 5 apresenta as vantagens, desvantagens, oportunidades e
dificuldades da simulacgéo clinica limitado a um estudo de caso de PA.

O capitulo 6 apresenta as consideracdes finais do trabalho aplicadas a um
estudo de caso no procedimento auscultatério da pressdo arterial em pares

(voluntario com voluntario) e em clinica (usando simulador).
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA

Este capitulo apresenta os conceitos sobre a defini¢cdo, aplicacédo e distingdo
de simuladores de ambientes reais, tecnologias de realidade virtual e realidade
aumentada, simulacdo 3D, serious games, simulacdo clinica na medicina veterinaria
e na area da saude. Assim como a descricdo dos métodos ndo invasivos
(oscilométrico e auscultatério) de mensurar a PA, os EMHSs utilizados e também o
uso da simulacéo clinica para o desenvolvimento de habilidades clinicas nos cursos

da area da saude.

2.1 TECNOLOGIAS DE SIMULACAO

Para Corsani (2008) proporcionar na area da educacdo uma evolugdo no
processo de ensino-aprendizagem com uma nova forma de aprender utilizando
sistemas tecnoldgicos desenvolvidos que promovem interagdes entre 0s
conhecimentos cientificos, afetivos, éticos, estéticos e dialogam com os saberes do
senso comum, ja incorporados pelos profissionais em formacdo possibilitando
quebrar os paradigmas tradicionais de aprendizagem adotadas. Portanto, a maneira
com os saberes da area de saude podem se transformar em beneficios para a
aguisicdo de competéncias e habilidades para interagirem em diferentes contextos
sociais.

Entende-se, por essa via, que a qualidade no ensino esta diretamente
relacionada ao dimensionamento das tecnologias da informagcéo e comunicagao
(TICs) nos processos educacionais, onde Ferreira Filho (2005) explica que, o
impacto desse uso é exclusivamente nas praticas didatico-pedagdgicas, pois, para a
maioria dos estudantes, os artefatos tecnolégicos sdo parte de sua rotina, e, mesmo
agueles que nao dispdéem de recursos para adquirir produtos de ponta, ja tiveram
contato com alguma tecnologia em algum momento de sua trajetéria de vida.

Dentre as tecnologias citam-se as simulac¢des clinicas, por sua vez estao
tornando-se cada vez mais populares e sdo utilizados como metodologias
educacionais, visando contribuir na melhoria da seguranca hospitalar e demonstrar a
importancia de se fortalecerem as interagfes interdisciplinares e clinicas com o
paciente (PANICKER; FRIGUI; CALHOUN, 2015).
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Segundo Sutherland et al., (2013) os simuladores permitem treinamentos

flexiveis: ndo representando riscos aos estudantes inexperientes, tampouco a
pacientes reais. Sua efetividade dispensa a necessidade de cadaveres e o controle
assiduo, em muitas vezes, sob pressdo do ambiente real em questdo para o
desenvolvimento de habilidades.

O uso dos simuladores traz como vantagem imediata a reducéo de recursos
financeiros e ganhos em relacdo a praticas com cenarios que podem ser vivenciados
no cotidiano (SANTANA; SANTOS; FIGUEROA, 2014).

Conforme Proctor e Creech (2001), o simulador foi dimensionado inicialmente
para treinamento de anestesistas e € um recurso tecnolégico da engenharia
biomédica capaz de modelar sinais fisiologicos e famarcoldégicos como: sinais
normais e anormais de eletrocardiograma (ECG), sinais vitais, gravacdo de voz e
funcbes dos oOrgdos internos como o0: intestino, coracdo e pulmdo (MORITA;
SHIRAISHI; SATO, 2004; PROCTOR; CREECH, 2001; CHANGPING, 2011).

O simulador é usado como ferramenta educacional em cenarios de simulacdo
clinica, de forma similar sobre as drogas para treinamentos e desenvolvimento de
habilidades clinicas voltadas para melhorar a assisténcia ao paciente (FRIGUI;
RAWUNGYOT; HAMDI, 2014; DUHAROVA; ROZANEK, 2015; ANTOSOVA;
ROZANEK, 2015;).

As simulacdes clinicas trabalhadas por AntoSova e Rozanek (2015) sao
usadas na educacdo de técnicos e engenheiros biomédicos. Segundo esses
autores, existem poucas informacdes ou publicacdes no comparativo entre os dados
dos pacientes reais (Grupo Controle) com o simulador (Grupo Experimental). Assim,
verificaram a possibilidade de simular condigbes fisiologicas complexas,
demonstrando ser util para a educacdo em saude por resolver situagcdes similares ao
cotidiano. Com o estudo comprovaram a existéncia de uma semelhanca nos valores
dos sinais vitais no simulador como PA, frequéncia respiratoria (FR), frequéncia

cardiaca (FC) com os sinais vitais dos pacientes reais.

2.1.1 Simuladores de Ambientes Reais

Um sistema ou maquina simuladora, conforme apresentado na Figura 1(a) e
1(b), permite, por exemplo, um piloto de avido treinar inUmeras vezes a habilidade

com: manobras, desvios, decolagem, aterrisagem, comunicacdo com a torre de
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controle, dentre outros atributos e habilidades de sua profissao (NORLIN, 1995;

YAKIMENKO, 1997).

Figura 1 — (a) Um Simulador de voo de um avido modelo F-16
Fonte: Modificado de Yakimenko (1997, p. 254).

(b) Painel de controle simulado usado na NASA
Fonte: Modificado de Norlin (1995, p. 11).

Para evitar erros durante o voo, pilotos experientes ou inexperientes, utilizam
um hardware e um software capazes de fornecer informagfes de apoio inteligente
com todas as caracteristicas de um ambiente real, ou seja, como se estivesse em
‘um avido real”’. Essa pratica permite que desenvolva habilidades relacionadas a
solucdo de situacBes criticas, durante o exercicio de treinamento de qualquer
aeronave (YAKIMENKO, 1997).

Devido ao crescente numero de passageiros, em transportes aéreos (30%,
nos ultimos anos), Soyka et al., (2015) desenvolveram um estudo com o simulador
Cybermotion (Figura 2), capaz de simular turbuléncias estimulando os sentidos
visuais e auditivos dos voluntarios, para fins de pesquisa sobre sinais de enjéo e
averiguar o comportamento fisico e fisioldgico durante um voo comercial com

intensas turbuléncias.

Figura 2 — Um Simulador Cybermotion projetado para produzir turbuléncia
Fonte: Modificado de Soyka et al., (2015, p. 36).
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Algumas missfes espaciais da agéncia espacial norte-americana (do inglés,

National Aeronautics and Space Administration - NASA) exigem a presenca de seres
humanos (astronautas), onde os mesmos devem estar preparados para enfrentar
inUmeras situacdes no espaco. Logo, os astronautas necessitam de treinamentos,
assim foi criado um Laboratorio de Flutuacdo Neutra da NASA (do inglés, Neutral
Buoyancy Laboratory — NBL) localizado em Houston, no estado norte-americano do

Texas como apresentado na Figura 3 (NASA, 2017a).

Figura 3 — Simulando o reparo do telescépio Hubble no NBL
Fonte: Modificado de https://www.nasa.gov/pdf/593847main_Alg2-ED_NBL-
Newton_final.pdf.

Ha uma selecdo rigida tanto na entrada de novos astronautas quanto nos
treinamentos, sdo arduos e intensos, pois estudam uma variedade de disciplinas
como ciéncias da terra, ciéncia espacial e engenharia. Na NBL € um ambiente
propicio para o desenvolvimento de habilidades, onde treinam 300 horas em
simuladores de: microgravidade, usabilidade em veiculos espaciais, inser¢cdo das
aeronaves nas estacdes espaciais e capsulas de retorno para o planeta Terra como
apresentado na Figura 4 (NASA, 2017b).

Figura 4 — Teste de usabilidade da capsula de retorno da tripulagdo na NBL
Fonte: Modificado de
https://www.nasa.gov/pdf/739589main_AP_ED PHYS_SpacecraftTrainingMOI.pdf.
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2.1.2 Tecnologia de Realidade Virtual

A realidade virtual (RV) é um recurso computacional que envolve uma
interface com o usuario em um ambiente semelhante e familiarizado de forma
simulada, propiciando imersao e interacdo em tempo real, utilizando-se um projetor
ou um capacete especial denonimado Head Mounted Display (HMD) (Figura 5)
(TORI; KIRNER; SISCOUTTO, 2006; FABRIS, 2014).

Figura 5 — Exemplo de RV: Anatomia do cora¢gdo humano
Fonte: Modificado de Gonzalez (2017, p.3).

Nos ambientes hospitalares ou cursos da area da saude, as aplicacdes da RV
podem contribuir nas solugées médicas como o desenvolvimento de habilidades na
busca por diagndésticos, terapia e gerenciamento a curto, médio e longo prazo
(NUNES et al., 2011).

2.1.3 Tecnologia de Realidade Aumentada

A realidade aumentada (RA) € um sistema de computacdo grafica que
permite ao usuario interagir no seu ambiente (infraestrutura) real, com objetos
virtuais pré-programados, e por em pratica suas habilidades tateis, visuais e sonoras
visando um aspecto didatico-pedagogico como a resolugdo de problemas por meio
dos recursos tecnolégicos (PRETTO, 2008; GOTARDO et al., 2013).

Em outras palavras, € o movimento dos elementos virtuais em um cenario
real, relacionando a interagcdo do movimento dos objetos reais do seu ambiente de
trabalho com os objetos virtuais (criados). Estes elementos podem coexistir de forma
a ter éxito nos treinamentos ou técnicas, sem ajuda de terceiros para 0
desenvolvimento autbnomo de suas habilidades e sem risco, utilizando-se de



26
poucos recursos, conforme exemplificado na Figura 6 (PRETTO, 2008; FABRIS,

2012; SCOTTA et al., 2014).

Figura 6 — Exemplo de RA: Simulador de parto por férceps
Fonte: Modificado de Pretto (2008, p. 56).

2.1.4 Tecnologia de Simulacdo 3D

A simulacdo 3D contribui nos procedimentos médicos, principalmente na
cirurgia e desenvolvimento de habilidades. Utilizando programas especificos, como o
desenho auxiliado por computador (CAD, do inglés, Computer Aided Design),
exemplificando um cranio na Figura 7(a) e 7(b). Auxiliando os profissionais de salde
guanto aos cortes, implantes, o posicionamento dos tecidos, artérias, veias, 0Sso0s,
dentre outros 6rgdos em sua reconstituicdo, de forma a diagnosticar a situagéo real
do paciente com precisdo. Devido a reproducéo de biomodelos por meio do avanco
da tecnologia da impressora 3D para testes de novas técnicas e procedimentos nas
cirurgias com base no problema do paciente resultando em prevencdo das possiveis
situacdes anatbmicas, reduzindo os custos operacionais no EAS, e, principalmente
complicagBes e infec¢cdes no pos-operatério aos pacientes (COELHO et al., 2014,
GONZALEZ, 2017).



(b)

Figura 7 — Exemplo de simulag¢do 3D: (a) Paciente com fraturas no cranio visualizadas
por meio da tomografia computadorizada. (b) Reconstituicdo em 3D do
cranio do paciente através da modelagem em CAD

Fonte: Modificado de Gonzalez (2017, p. 1).

2.1.5 Serious Games

Serious Games consiste em um método de evolugdo em um treinamento para
uma atividade especifica, utilizando jogos com custo-beneficio e ndo apresenta
iminéncia de riscos de vida (GEORGE et al., 2016).

Esta ferramenta é baseado em situagdes do “mundo real” e utilizado como
método no processo de aprendizagem, para o desenvolvimento de competéncias
com seguranca, baixo-custo e interatividade (GEORGE et al., 2016).

Além do entretenimento, a ferramenta € dimensionada para influenciar na
salde das pessoas, com o0 proposito de alcangcar um objetivo especifico, como por
exemplo, o jogo MoVER (HAVERKAMP; MOHAMAD, 2016).

O jogo MoVER (Figura 8) utiliza o corpo humano para realizar tarefas virtuais
em uma simulacdo de movimentos fisioterapéuticos, aplicada para a reabilitagcdo
motora nos membros superiores de forma a auxiliar os profissionais da saude na
evolucéo do tratamento do paciente (FERNANDES et al., 2014).
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Figura 8 — Exemplo de Serius Games: Cenério do serious game MoVER (a) Postura
correta do usuario indicado com sinal verde. (b) Postura inadequada do
usuario indicado pelo sinal vermelho

Fonte: Modificado de Fernandes et al., (2014, p. 38).

2.1.6 Simulacéo Clinica na Medicina Veterinaria

A simulacdo clinica é usada para treinamento de profissionais da area da
saude com o uso de um simulador. Esse mesmo recurso tecnoldgico serviu de
modelo para a projecdo de animais simulados, como cachorro, vaca (Figura 9) e
gato, representando um progresso tecnoldgico eficaz e complementar ao método
tradicional de ensino em medicina veterinaria (MAGALHAES; ORTENCIO FILHO,
2006; QUILICI et al., 2012).

Figura 9 — Simulador de uma vaca para desenvolvimento de habilidades hapticas
Fonte: Modificado de Kinnison et al., (2009, p. 281).

A simulacéo clinica tornou-se um dos meétodos alternativos mais efetivos na
formacao de médicos veterinarios minimizando o uso de animais como recurso
didatico. Seu uso na educacao tem sido tema de debates, vem ganhando espaco e

forca, amparando-se no argumento de que evita processos nocivos ao animal
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resultando em economia para as Instituicbes de Ensino (IES), por ndo haver

necessidade de investir na aquisicdo de alimentac&o, produtos de limpeza e outros
materiais necessarios para manutencédo de criadouros de animais (MAGALHAES:;
ORTENCIO FILHO, 2006; QUILICI et al., 2012).

No entanto, no processo de ensino-aprendizagem tradicional do curso
superior em medicina veterinaria, ha a preocupacao crescente com o bem-estar do
animal, predominéncia de grupos de protecdo aos animais e inseguranca dos
estudantes em pér em pratica seus conhecimentos técnico-cientificos, utilizando
procedimentos e técnicas médicas de casos clinicos. De acordo com Magalhées;
Orténcio Filho (2006) e Quilici et al., (2012) muitas vezes, as aulas praticas néo
atendem as necessidades, as expectativas do corpo docente e principalmente do
discente no que diz respeito a lei 9.605/1998.

Segundo a Lei 9.605/1998, caso haja maus-tratos, procedimentos cruéis e até
mesmo mutilagdo de animais silvestres ou domeésticos, ha detencdo de trés meses a
um ano mais multa.

Uma forma de contribuir com o bem-estar animal, ndo ferindo a ética
profissional, ndo contrariando a lei 9.605/1998, ter controle do processo de
aprendizagem, com aulas praticas em um ambiente seguro, € utilizar a simulacao
clinica como recurso didatico (QUILICI et al., 2012).

Para Sanford (2010), a metodologia de simulacéo clinica apresenta diversas
vantagens como: experimentar uma situacdo de crise antes que ocorra na pratica
funcional; o estudante ter capacidade de avaliar e refletir sobre suas proprias acdes

em um ambiente seguro e livre de riscos.

2.1.7 Simulac&o Clinica na Area da Saude

A Simulacdo Clinica vem sendo utilizadas na educacdo em saude de
universidades e hospitais no mundo inteiro, isto €, um recurso tecnolégico de
engenharia biomédica que possibilita simular situagcdes reais da area da saude por
meio de simuladores. No estagio atual de desenvolvimento tecnologico, a SC
configura-se como uma tecnologia para a aprendizagem clinica e comportamental
(NUNES et al., 2011; DOURADO, 2014).

Praticas de ensino que aproximam os estudantes da realidade sao

consideradas adequadas para a formacéo profissional, por permitir que conhecam
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as praticas realizadas em diferentes ambientes de trabalho em que poderéa atuar.

Dentre os cursos profissionalizantes que mais recorrem a metodologias direcionadas
a contextualizacéo, encontram-se os da area de saude, com experiéncias exitosas
no uso da Aprendizagem Baseada em Problemas (do inglés, Problem Based
Learning — PBL); Metodologia de Projetos, Simulacéo Clinica, dentre outras praticas
voltadas para propiciar aos estudantes, experiéncias na resolugcdo de problemas
(PLANEL et al., 2013).

As metodologias citadas por Planel et al., (2013) aplicadas na formacgao de
profissionais da area de saude tornam-se eficazes por permitir em que os estudantes
consigam identificar problemas persistentes e emergentes para definir o melhor
procedimento para soluciona-los, sendo que, neste trabalho, o foco recai sobre a
simulacdo clinica como metodologia para a formacdo de profissionais na area de
enfermagem (ALMEIDA et al., 2011).

A Simulacdo Clinica é utilizada para desenvolver, avaliar e aprimorar as
habilidades técnicas dos estudantes na area da saude, assim como contribuir no
ensino, pesquisa e extensdo, com metodologias ativas de aprendizagem. Além de,
apresentar cenarios similares a casos reais nos quais o0s estudantes podem
aprimorar seus conhecimentos técnico-cientificos, raciocinio clinico, desenvolver
habilidades, tomadas de decisado, trabalho em equipe, resultando na valorizagdo da
ética profissional (BAPTISTA et al., 2014; TEIXEIRA; FELIX, 2011; MARTINS et al.,
2014).

O formato do simulador varia desde recém-nascido até idoso, com
semelhanca a anatomia humana, com diferentes caracteristicas fisicas para
dimensionar conforme o0s objetivos dos cursos de nivel médio-técnico até pods-
graduacao (RODRIGUES, MACHADO NETO; SOVIERZOSKI, 2016a).

2.2 NIVEIS E PRODUTOS DE SIMULACAO CLINICA

Cada nivel do simulador tem a sua aplicacdo, o grau de fidelidade, limitacdes,
recursos tecnoldgicos e custo associado.

A classifica¢do do simulador depende do seu grau de fidelidade (baixa, média
ou alta) que corresponde a sua anatomia e fisiologia humana (TEIXEIRA; FELIX,
2011; QUILICI et al., 2012; HALL, 2017).
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2.2.1 Simulador de Baixa Fidelidade

O simulador de baixa fidelidade (Figura 10) é utilizado em cenérios com
interacdo verbal e tém as seguintes caracteristicas: sdo portateis, econémicos e
estaticos, pois apresentam parcial ou integralmente a estrutura anatémica e ndo séo
controlados por computadores ou dispositivos eletronicos (VIEIRA; CAVERNI, 2011;
TEIXEIRA; FELIX, 2011; SCALABRINI NETO; FONSECA; BRANDAO, 2017).

Figura 10 — Simulador de baixa fidelidade — Simulador adulto dual sexo modelo 52 B da
empresa Simulacare
Fonte: Modificado de http://www.simulacare.com.br/2010/#.

2.2.2 Simulador de Média Fidelidade

O simulador de média fidelidade envolve cenéarios com raciocinio clinico e
tomada de decisdo, como a reproducdo dos sons fisiol6gicos como resposta aos
variados estimulos, como, por exemplo, os sons pulmonares e cardiacos. Tém
visualizacdo grafica com auxilio do computador, porém apresentam uma estrutura
fisica humana incompleta, em geral, somente cabeca e tronco como apresentado na
Figura 11 (VIEIRA; CAVERNI, 2011; TEIXEIRA; FELIX, 2011; SCALABRINI NETO;
FONSECA; BRANDAO, 2017).

-

-
T —

Figura 11 — Simulador de média fidelidade — Simulador de auscultagéo cardiaca e
pulmonar modelo SAM Il da empresa Simulaids
Fonte: Modificado de https://www.simulaids.com/product/718-8900.
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2.2.3 Simulador de Alta Fidelidade

O simulador de alta fidelidade (Figura 12) apresenta caracteristicas
intrinsecas a aparéncia humana de corpo completo possibilitando inUmeros cenérios
completos e complexos para as habilidades clinicas com recursos
computadorizados, onde o0s usuarios tém retorno em tempo real de cada acéo
executada (ROZANEK et al., 2013; TEIXEIRA; FELIX, 2011; SCALABRINI NETO;
FONSECA; BRANDAO, 2017).

Figura 12 — Simulador de alta fidelidade — Simulador de trauma modelo CAESAR da
empresa Civiam

Fonte: Modificado de http://www.civiam.com.br/civiam/index.php/simuladores-
cael/robos-interativos-de-alta-fidelidade/simulador-paciente-real-de-trauma-

adulto-de-alta-fidelidade-interativo.html.

Dentre os trés graus de fidelidade dos simuladores, o de alta fidelidade é mais
oneroso, pois apresentam mais recursos tecnolégicos como secrecbes, odores,
sinais vitais, biblioteca extensa de sinais de ECG, sons fisiol6gicos dos o6rgaos
internos, além de possibilitar integrar varios EMHs visando a usabilidade para as
habilidades clinicas e necessitar de um computador ou outro dispositivo movel
(tablet ou celular) com o programa especifico do fabricante para controlar e
programar os parametros fisiolégicos. Conforme o0s objetivos especificos do
contetdo de uma disciplina transformam-os em cenérios de simulacdo. (ROZANEK
et al., 2013; TEIXEIRA; FELIX, 2011; QUILICI et al., 2012, HALL, 2017).

Segundo as pesquisas de Changping (2011) ao comparar um grupo controle
(técnicas tradicionais da enfermagem) e grupo experimental (utilizando um simulador
de alta fidelidade, SimMan®, apresentado na Figura 13(a) e 13(b)) abordando casos
clinicos de patalogias, resultou-se que o uso deste simulador teve uma eficiéncia

significativa de 87,5% no desenvolvimento de habilidades clinicas.



(a) (b)
Figura 13 — O SimMan® no laboratério de simulagcao de UTI do IFRR: (a) Vista lateral,
(b) Computador para controlar o SimMan® conforme o cenario realistico
Fonte: Modificado de Rodrigues et al., (2016a).

2.3 METODO NAO INVASIVO DE MENSURACAO DE PRESSAO ARTERIAL

Nesta secdo aborda a definicdo e aplicacdo do método oscilométrico para

mensurar a PA humana de forma nao invasiva.

2.3.1 Método Oscilométrico

O método oscilométrico mede a pressao arterial de forma indireta, utilizando a
palpacdo ou deteccdo auditiva do ponto oclusivo distal do pulso, conforme
apresentado na Figura 14 (WEBSTER, 2010).

Pressao (mmHg)
kPa

Pressao no manguito

‘*h—-_-!é Pressao Arterial Sistolica
- Pulsos de PA

Pressao Arterial Diastolica

15 [—
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1

Manguito

Esfigmomandometro

Figura 14 — Medicao de PA com método oscilométrico dos sons de Korotkoff
utilizando esfigmomandmetro em conjunto com estetoscopio biauricular
Fonte: Modificado de Webster (2010, p. 325).

Na Figura 14, uma tubulagdo € conectada diretamente do manguito para o
sensor de pressao de um aparelho eletrénico, como por exemplo, o DINAMAP 845,
assim substitui o estetoscopio (CERULLI, 2010).
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O método oscilométrico consiste em inflar o manguito acima da ultima

pressao arterial sistélica (PAS) detectada e, entdo, o fluxo sanguineo é interrompido
e 0 microprocessador extrai, capta e armazena os dados eletronicamente por meio
da pressdo do manguito e as oscilagdes provenientes da onda pulsatil arterial
(pulsos oscilométricos). Liberando-se lentamente o manguito de 2 a 3 mmHg/s, o
algortimo rejeita artefatos e obtém as amplitudes e pressdes arteriais
correspondentes, determinando a PAS e diastdlica (PAD) (CERULLI, 2000;
WEBSTER, 2010).

2.4 METODO AUSCULTATORIO DE MENSURACAO DE PRESSAO ARTERIAL

O método oscilométrico foi adotado como padrdo no século XIX, porém o
método auscultatério foi recomendado pela VII Diretrizes de Hipertensdo Arterial
(DHA) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) devido as caracteristicas de
praticidade e precisdo. (MALACHIAS et al., 2016; CERULLI, 2000).

Segundo a VII DHA, para medir a PA em criancas e adolescentes, 0 método
recomendado é o auscultatério. Entretanto, se ocorrer casos de utilizacdo do método
oscilométrico e detectar-se hipertenséo arterial (HA), ha a necessidade de confirmar
com o método auscultatério (MALACHIAS et al., 2016).

Como o método auscultatorio trata-se de um procedimento ndo-invasivo, de
uma medicdo indireta da PA, utiliza dois instrumentos: esfigmomandmetro e
estetoscépio. Este método apresenta uma diferenca de erros menor que 10%
comparado aos métodos invasivos usando catéteres (GUYTON; HALL, 2006).

Por conseguinte esta secao apresenta a definicdo da PA, esfigmomandmetro

aneroide e estetoscopio para o procedimento auscultatério da PA.

2.4.1 Pressao Arterial

O método auscultatério é empregado para mensurar a PA, onde a PAS e PAD
corresponde, respectivamente, ao inicio ou maior pressao e fim ou menor pressao,
presente no corpo humano. Ao se utilizar um esfigmomandmetro anerdide para este
fim, os sons de Korotkoff tornam-se audiveis através do posicionamento do
estetoscopio na artéria braquial, localizada anatomicamente na por¢cdo medial da
fossa cubital apresentado na Figura 15 (GUYTON; HALL, 2006; MALACHIAS et al.,
2016).



Figura 15 — Medicao de PA pelo método auscultatdrio utilizando esfigmomandmetro
anerdide em conjunto com estetoscépio biauricular
Fonte: Modificado de Hall (2011, p. 181).

2.4.2 Estetoscopio Biauricular

7

O estetoscopio biauricular, apresentado na Figura 16, € um EMH de uso
pessoal que permite ouvir os sons de Korotkoff da artéria braquial do paciente em
conjunto com o esfigmomanémetro anerdide. Nao é recomendado para uso coletivo,
haja vista que as olivas séo locais propicios para a transmissédo do fungo Malassezia
(VELEGRAKI et al., 2015).

Figura 16 — EstetoscOpio biauricular da marca Premium composto por: (1) olivas, (2)
binaurais, 3) tubos, (4) campanula e (5) diafragma
Fonte: Modificado de Andrade et al., (2016).

Na Figura 17, apresenta a acdo da PA no ciclo cardiaco adicionando as
variacbes nas pressdes atrial esquerda, ventricular e aortica; fluxo sanguineo
aortico; volume ventricular; sons cardiacos; pressao venosa jugular e ECG. Logo a
PA média é determinada pelo débito cardiaco (DC) vezes a resisténcia periférica
total (RPT), onde a pressao arterial € pulsétil devido ao bombeamento ritmico do

coragao.
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Figura 17 — Sinal elétrico do coracédo (ECG), PA e os sinais sonoros bulhas cardiacas:
(B1, B2, B3 e B4)
Fonte: Modificado de Hansen (2009, p. 78).

2.4.3 Esfigmomanbdmetro

Esfigmomandmetro € um EMH que aumenta a pressao superficial utilizando
um manguito, de forma a interromper a circulacdo sanguinea da artéria braquial,

onde o operador diminui a pressdo por meio de uma valvula manual presente na
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péra resultando-se na medicdo da PAS e PAD de forma néo invasiva do paciente
através de um mandbmetro (em geral) com escala ajustada em milimetros de
mercurio (mmHg). Os esfigmomandmetros podem ser aneroides e digitais (BRASIL,
2005; GUYTON; HALL, 2006; BRASIL, 2008; RODRIGUES et al., 2016b).

2.4.4 Sons de Korotkoff

Inicialmente 0 manguito esta inserido no brago do paciente com uma pressao
acima da PAS. E a medida que o esvazia, por meio do estetoscépio ausculta estes
sons, devido ao processo da ejecdo sanguinea no vaso, que estava ocluido
parcialmente a artéria braquial, por conseguinte provocando vibracbes até sua
cessao na PAD visualizada na Figura 18. Os “sons de Korotkoff” em homenagem ao
fisico russo Nikolai Korotkoff que descobriu esses sons no ano de 1905, ouvidos por

meio do posicionamento do estetoscopio na fossa cubital do paciente (HALL, 2011,

p. 180).
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Figura 18 — Sons de Korotkoff
Fonte: Modificado de Hall (2011, p.181).

2.4.5 Solucao tecnolégica da simulagéo clinica para mensuracao de pressao
arterial com esfigmomanémetro anerdide e estetoscopio biauricular

O simulador apresenta diversas -caracteristicas da fisiologia humana,
destacando-se: respiracdo, sons pulmonares, sinal de ECG, sons cardiacos, pressao
arterial, pulsacédo, sons de Korotkoff, com proximidade realistica da anatomia
humana e resposta conforme a acao do usuario totalmente adaptada para qualquer

cenario visando o aperfeicoamento técnico e a formacao continuada (QUILICI et al.,

2012).
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O simulador € um recurso tecnoldgico de engenharia biomédica, para reter os

conceitos teodricos e préaticos dos cursos das areas de saude, antes de serem
aplicados em paciente real, sendo possivel criar cenarios realisticos para
desenvolver as habilidades clinicas, psicomotoras e comportamentais, como por
exemplo, a mensuracdo da PA com esfigmomandmetro anerdide e estetoscopio
(RODRIGUES, MACHADO NETO; SOVIERZOSKI, 2016a; RODRIGUES et al.,
2016c).

O simulador possibilita repetir o procedimento de mensurar a PA guantas
vezes forem necessarias até seu pleno dominio na habilidade clinica, néo
apresentando riscos quanto a preservacdo da ética profissional, destreza em
manusear corretamente o esfigmomandmetro anerdide e estetoscépio biauricular
para fins de familiarizar-se no procedimento auscultatério (RODRIGUES, MACHADO
NETO; SOVIERZOSKI, 2016b).

2.5 RECOMNENDA(;C)ES DE ASSOCIACOES MEDICAS PARA A MEDICAO DA
PRESSAO ARTERIAL COM ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE E
ESTETOSCOPIO

Antes de realizar uma consulta médica, independente da especialidade, é
necessaria a averiguacao da PA pelo profissional qualificado, seja usando o método
oscilométrico ou auscultatorio WEBSTER, 2010; MALACHIAS et al., 2016).

Em 2015 foi publicada uma nova versao da diretriz da American Heart
Association (AHA) indicando que pessoas com mais de 60 anos ndo podem ser
classificadas como hipertensas, salvo se em duas situacdes, em seu histérico ndo
apresentar doencas cardiovasculares e se a PA néo for maior que 150x90 mmHg
(QASEEM et al., 2017).

A medicdo de PA em pacientes reais € realizada com esfigmomandmetros
aneroides ou digitais e esses equipamentos devem estar em perfeito estado de
conservacdo, validados e verificados® anualmente com base nas portarias de n® 96 e
153 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)
(BRASIL, 2005; BRASIL, 2008; MALACHIAS et al., 2016).

® E uma calibracdo simplificada, em outras palavras, € um procedimento que compara os niveis de
pressdao com um aparelho padrao e emite certificado se o intrumento satisfaz as exigéncias dos
orgaos competentes, exemplificada com dois esfigmomandmetros aneréide no anexo A (IPEM, 2017).
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O Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) é uma autarquia federal presente em

todo territério nacional, credenciado junto ao INMETRO e é responsavel pela
verificacdo de instrumentos especificos, como o esfigmomandmetro anerodide (IPEM,
2017).

2.6 SIMULACAO CLINICA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA
SAUDE

A sociedade cada vez mais exige respostas aos diferentes problemas de
saude e demanda por profissionais mais qualificados. As simula¢des clinicas
proporcionam novos paradigmas e ac¢des diferenciadas para a melhoria continua no
processo educativo e no desenvolvimento profissional (SILUK, 2006).

Os simuladores sdo exemplos de TICs, ferramentas tecnolégicas que
contribuem para aprendizagem ativa. As praticas docentes que recorrem a esses
recursos sdo consideradas como um novo modelo para a educacdo em saude, por
atenderem a demandas de qualificacdo profissional com uma progressdo da
aprendizagem como: retencdo do conhecimento, comunicacdo e saude mental
(SILUK, 2006; HALL, 2017).

Nas ultimas décadas, a educacdo em saude apresenta confianca em utilizar a
tecnologia de simulacdo para elaborar estratégias cognitivas, trabalho em equipe,
desenvolver habilidades clinicas e psicomotoras, concretizar as informacées tedricas
em ambientes clinicos realisticos sem por em risco a saude do paciente devido a
inexperiéncia e treinamentos quanto ao manuseio de EMH integrados a este
simulador. Estes simuladores estdo sendo utilizados para avaliacdo formativa dos
académicos de medicina e na recertificagdo de habilidades profissionais por
entidades de classe (SWAMY et al., 2013).

Os simuladores aproximam situacbes comuns do “mundo real” como
emergéncia de pacientes que os estudantes ou profissionais da area da saude
podem defrontar durante sua vida profissional, proporcionando assim um
treinamento ético, viavel e seguro (PANICKER; FRIGUI; CALHOUN, 2015), como

mensurar a pressao arterial apresentado na Figura 19.



Figura 19 — Medicdo da PA no simulador com o esfigmomandmetro anerdide no
laboratério de simulagédo de UTI do IFRR — Campus Boa Vista
Fonte: Modificado de Rodrigues; Machado Neto; Sovierzoski (2016b).

Com os avancos tecnoldgicos na area de simulacéo clinica, varias empresas
seguem uma crescente competitividade, resultando em beneficios para o
consumidor, em geral hospitais e IESs, pela reducdo dos custos operacionais,
otimizacdo de processos, planejamento de recursos financeiros e materiais em prol
de uma qualidade na prestacdo de servicos de saude com um profissional
qualificado (EIRO; TORRES-JUNIOR, 2015).

2.6.1 Recomendacédo de simulacdo para treinamento de profissionais da area
da saude

O relatério de medicina “To err is human” do Instituto de Medicina dos

Estados Unidos afirma:

[...] instituicBes devem participar no desenvolvimento e uso de simulagdo
para as préaticas de treinamento com profissionais inexperientes, resolugédo
de problemas e gestdo de crises, especialmente quanto a novos
procedimentos graves e equipamentos sdo incorporados [..] (KOHN;
CORRIGAN; DONALDSON, 2000, p. 179)

Seguindo esta recomendacao Planel et al.,, (2013) afirmam que curriculos
fragmentados, desatualizados e estaticos, sem vinculos com as transformacdes
advindas das inovacdes tecnoldgicas deixam lacunas na formacédo técnica e
humanistica dos estudantes.

Planel et al., (2013) citam em seus estudos que as rela¢des interpessoais
estdo cada vez mais sendo mediadas por ferramentas tecnolégicas; segundo o
dominio de tecnologias proprias de uma determinada area profissional possibilita
uma aprendizagem significativa em um ambiente seguro e controlado, por meio da

reproducao de situagdes do cotidiano profissional.
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Por conseguinte, uma metodologia que utiliza simulagdo clinica objetivando

imitar um ambiente de trabalho para criar cenarios semelhantes a situagdes reais ou
situacdes raras, propiciando aos envolvidos em treinamento a possibilidade de
vivenciarem a resolucdo de problemas persistentes e emergentes. Portanto, essa
pratica representa um avanco no crescimento reflexivo e profissional dos estudantes
da area da saude que sdo estimulados a explicar o processo utilizado para
solucionar situacdes problematicas cotidianas (BOWEN; MCKENZIE; BRUCE, 2008;
NUNES et al., 2011).

2.6.2 Diretrizes de Cursos Técnicos e Superior em Medicina

A resolugdo n° 6, de 20 de setembro de 2012 do Conselho Nacional de
Educacédo define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacdo Profissional
Técnica de Nivel Médio que abordam o uso de tecnologias por um profissional
humanistico e habilitado com base nos fundamentos cientifico-tecnologicos, socio-
histéricos e culturais no (BRASIL, 2012):

e |tem IV Capitulo Il — Organizagao Curricular: “dominio intelectual das
tecnologias pertinentes ao eixo tecnolégico do curso.”

e Art. 14 do item VI — proporcionar aos estudantes os fundamentos de
tecnologias da informacéo.

A Camara de Educacao Superior aborda as Diretrizes Curriculares Nacionais
do curso de graduacdo em Medicina por meio da resolucdo n° 3, de 20 de junho de
2014. O Art. 36 aborda a necessidade de avaliar os CHAs nos estudantes de
medicina com instrumentos e métodos (BRASIL, 2014). Um laboratério de
habilidades é propicio & execucdo do que estabelece este artigo da presente
resolucdo, em diferentes contextos de aprendizagem a serem vivenciados e

desenvolvidos ao longo do percurso do crescimento profissional dos estudantes.

2.6.3 Desenvolvimento de Habilidades na Educacdo em Saude

Destaca-se a escassez de recursos humanos qualificados em saude, a nao
liberacdo por parte dos gestores para qualificar-se e falta de abordagens inovadoras
nos curriculos de enfermagem, sem falar na capacitacao destes profissionais ser um

desafio, existindo assim uma lacuna entre os termos de conhecimento com o0s
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problemas da comunidade, comprometendo com a realidade da populacao

(ZANETTI, 2015).

A formacéao de recursos humanos, com a introducéo das simulagdes clinicas,
voltadas para a educacdo em saude contribui para uma transformacao curricular em
fins de melhoria das habilidades, tomada de decisdo dentre outras aptiddes para
resultar em uma prestacdo de servicos de saude de qualidade com base nas
necessidades da populacdo minimizando eventos adversos (CASSIANI,
BASSALOBRE-GARCIA; REVEIZ, 2015).

Uma das contribuicbes da simulagdo clinica estd no desenvolvimento
profissional em diferentes ritmos de aprendizagem, superacao e interacao coletiva
para trabalhar com diferentes fatores sociais, tais como idade, biologico e estilo de
vida. Além disso, promove experiéncias na capacidade de aprender, resultando no
exercicio de pensar sobre a propria aprendizagem (MACEDO, 2005; TEIXEIRA;
FELIX, 2011).

2.6.4 Usabilidade de Equipamentos Médico-Hospitalares com Simulador

Nunes et al., (2011) expdem que a simulacdo apresenta auséncia em
avaliacdes quanto a usabilidade com a sua eficacia aos requisitos dos objetivos pré-
determinados.

Usabilidade é definida como:

e Segundo a ABNT-NBR 9241-11 é uma “medida na qual um produto
pode ser usado por usuarios para alcancar objetivos especificos com
eficacia [...]";

e E relacéo com a facilidade de aprendizagem, tendo em vista 0 éxito na
tarefa realizada e a baixa taxa de erros (SANTANA; SANTOS;
FIGUEROA, 2014);

¢ “Facilidade ou praticidade com que se pode utilizar uma ferramenta ou
objeto na realizacdo de determinada tarefa; condicdo do que pode ser
usado, com eficacia, da forma mais simples e intuitiva possivel.”
(http://www.aulete.com.br/usabilidade);

e “Facilidade no processo de aprendizagem e de memorizagdo, controle
de erros e 0s mecanismos para a sua corregao” (STANGE 2012).
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A viabilidade de uma nova tecnologia encontra-se vinculada ao potencial

diferenciado. Por isso, recomenda-se que, antes de usa-la em pacientes humanos,
realizem-se testes de usabilidade e eficacia no simulador (Figura 20). Com esta
sugestdo, tem-se como finalidade a prevencdo da ocorréncia de possiveis erros

durante os procedimentos clinicos com pacientes reais (KUTZIN et al., 2017).
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Figura 20 — Simulador integrado com alguns EMHs
Fonte: Autoria propria.

Rutherford-Hemming et al., (2017) afirmam que mais pesquisas precisam ser
conduzidas quanto a usabilidade de EMHs, pois sdo necessarios para garantir a
desenvoltura das pessoas em treinamentos de equipes, tornando-as qualificadas
para assumirem a responsabilidade no manejo de EMHSs, resultando na garantia da
seguranca e qualidade aos pacientes dentro do PTS.

Em um dos setores do hospital, cita-se como exemplo a UTI, um ambiente
totalmente tecnoldgico devido aos EMHSs existentes que influenciam diretamente no
tipo de cuidado prestado ao paciente que estd numa situacdo critica. Na UTI, ha
exigéncias quanto ao uso de EMH, qualificagdo e dominio de conhecimento
promovendo um ambiente seguro com a participacdo da equipe multidiciplinar
(SILVA et al., 2015).

Com a presenca de distintas pessoas no ambiente de simulacdo é possivel
realizar novos modelos de entrada em inUmeras vezes com 0 propoésito de realizar
testes de usabilidade em EMHSs, para tornar eficiente as tarefas profissionais da area
da saude devido ao surgimento com frequéncia de novas técnicas, equipamentos e
drogas (PRETTO, 2008).
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2.6.5 Eficacia do Desenvolvimento de Habilidades no Simulador

Pretto (2008) ressalta que os simuladores seguem as normas da American
Heart Association (AHA) e American College of Surgeons (ACS), nas éareas de
atendimento cardiaco, pediatrico e traumatoldgico.

Uma das formas de avaliar a aplicacdo dos simuladores é por meio de
questionarios, por ser uma ferramenta eficiente, econémica e apresentar dados que
permitem verificar as hipoteses de investigacdo, das variaveis mapeadas e com a
“proficiéncia” detalhada como: avaliacdo, tempo, repeticdo, seguranca, corregao e
economia (CAETANO, 2008).

Como exemplo da eficicia do questionario, tem-se o projeto ARLIST, do autor
Pretto (2008), que foi avaliado pelos proprios estudantes de medicina e validado
junto a uma equipe meédica. Os resultados indicaram que seu uso promove a,
renovacdo do conhecimento e desenvolvimento de habilidades clinicas neste
sistema, além de contribuir para o atendimento da demanda do mercado por
profissionais qualificados.

Segundo Batista (2014), avaliacdo é um processo sistematico e continuo, a
fim de verificar se os objetivos estabelecidos realmente foram alcancados, sendo um
parametro das dificuldades e para que o professor possa rever as atuagdes no
processo ensino-aprendizagem, identificar erros e acertos, sem prejuizos aos
estudantes.

Na pesquisa de Nunes et al., (2011) apenas 45% dos trabalhos publicados
apresentam algum tipo de avaliagcdo. Os simuladores estdo numa posicao favoravel
para avaliar as habilidades clinicas. Entretanto destaca que nao encontrou
avaliacbes consolidadas nos aspectos técnicos, éticos, cognitivos e sensorio-
motores.

As avaliacdes podem ser aplicadas em diferentes niveis de experiéncias,
serem associadas com a alta confiabilidade que as tecnologias agregam, e tem
validade demonstravel, pois a realidade apresenta um aumento consideravel de
estudantes da area da saude, e anulam a necessidade de aparatos logisticos, por
nao envolverem pacientes reais (PASKINS et al., 2010).

Os autores Scalabrini Neto, Fonseca e Brandado (2017) apresentam
evidéncias que a simulacao clinica sustenta o aperfeicoamento dos profissionais da

salude no ambito da pratica pelo aspecto humanistico, bem-estar, trabalho em
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equipe multidisciplinar, tomadas de decisdo, julgamento clinico e ético resultando

seguranca e qualidade aos servicos de saude prestados aos pacientes dentro do

Estabelecimento Assistencial de Salde.

2.6.6 Pesquisas Quantitativas e Qualitativas com Simulac&o Clinica

Sanford (2010) realizou uma revisdo sistematica sobre pesquisas
guantitativas e qualitativas em simuladores como ferramenta educacional. O
respectivo trabalho diz respeito aos processos educacionais resultando em reflexdes
negativas e positivas. Como aspectos positivos sdo possiveis demostrar uma
situacdo de crise em um ambiente seguro e controlado como poderia ocorrer no
contexto clinico; avaliar e refletir sobre suas a¢des com relevancia significativa e
sem nenhum prejuizo clinico ao paciente. A abordagem negativa destaca:
necessidade de mais teorias e pesquisas fundamentadas cientificamente na area de
simulacdo, pois apresenta duvidas aos educadores quanto ao Seu USO has
modalidades de ensino; ha um tempo significativo para a criagdo de cendrios no
laboratério assim como a qualificacao dos instrutores.

Bowen; Mckenzie; Bruce (2008) realizaram um estudo piloto com simuladores
na Universidade de Enid, nos Estados Unidos, produzindo dados guantitativos e
qualitativos relacionados as situacdes simuladas, considerando a possibilidade dos
problemas testados fazerem parte do percurso do enfermeiro, e esses dados
serviram para refinar as simulacdes clinicas dos préximos estudantes.

Os dados das pesquisas guantitativas e qualitativas de Valadares e Magro
(2014) aplicado em 55 estudantes de enfermagem do sétimo semestre de uma
Instituicdo de Ensino utilizaram ferramentas estatisticas como meédia, desvio padréo,
frequéncia absoluta e relativa. Logo, 76,9% afirmaram que a simulacdo é similar a
situacdes clinicas e 81% concordam que esta aplicagdo didatico-pedagdgica ocorra
em paralelo com a teoria.

Os resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas de Baptista et al.,
(2014) com foco na avaliagdo de satisfacdo dos estudantes de enfermagem
demonstram que as qualidades: do material utilizado nas praticas, do equipamento e
dos simuladores sdo estatisticamente satisfatorios afirmando credibilidade e

realismos durante os cenarios desenvolvidos.
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A revisdo sistematica de Aleixo e Almeida (2014) evidencia por meio

quantintativo e qualitativo, devido aos contextos clinicos, que consolidam a
simulacdo como uma estratégia de ouro para desenvolver habilidades,
planejamento, resolucdo de problemas, tomadas de decisdo e autoconfianca.
Devendo-se utiliza-la na formacgéo continua em enfermagem, pois a profissdo é
iminentemente prética, resultando-se profissionais altamente qualificados e treinados

em diversas situagdes clinicas (MARTINS et al., 2014, pp. 83-96).

2.7 COMENTARIOS

Este capitulo abordou a utilizacdo de simuladores no desenvolvimento e na
avaliacdo de habilidades clinicas para os profissionais da area da saude, com foco
na mensuracao da PA com o método auscultatério ao utilizar na simulacéo clinica.

A simulacédo clinica demonstra ser essencial na integracdo de EMHs sendo
uma ferramenta para treinamentos visando a usabilidade por parte dos usudrios
inexperientes ou profissionais da salude experientes que ndo vivenciaram esta parte

clinica em um cenario seguro e controlado.
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3. MATERIAIS E METODOS

Este capitulo estrutura-se a partir de um estudo de caso com a PA,
desenvolvido em duas turmas do Curso Técnico em Enfermagem do IFRR. Cada
turma foi dividida aleatoriamente em dois grupos: grupo controle, utilizando-se
pacientes reais e, grupo experimental, que manuseia um simulador caracterizando a
parte | da pesquisa. Posteriormente inverte-se 0 processo em ambos 0S grupos,
constituindo-se na parte Il deste estudo.

3.1. CONTEXTO DO ESTUDO

Os objetivos desta pesquisa apontam uma metodologia relacionada a um
estudo de tipologia exploratdrio-descritiva, que consiste em um levantamento
bibliografico e uma coleta de dados por meio de um estudo de caso. Os
guestionarios (pré-teste e pds-teste) e experimentos de medi¢do de pressao arterial
com os voluntarios da pesquisa (turma do CTEnNf) fornecerdo os resultados
necessarios para compor a metodologia. Para tanto, utiliza-se a pesquisa aplicada
que propde a solucdo de problemas especificos através de referenciais teéricos a
serem concretizados e utilizados no local da investigacdo (KAUARK; MANHAES;
MEDEIRQOS, 2010).

Os procedimentos técnicos para esta apreciacao sao o estudo de campo e
pesquisa-acao, pois trata-se de uma amostragem especifica, delimitando o modo
como os dados serdo coletados e analisados. Quanto a forma de abordagem do
problema, utiliza-se a pesquisa qualitativa e quantitativa, aplicando questionarios
com perguntas objetivas e subjetivas, adicionando a estatistica como sendo uma
ferramenta na analise de dados da PA (KAUARK; MANHAES; MEDEIROS, 2010).

3.2. METODOLOGIA PROPOSTA

O trabalho ira extrair, processar e comparar dados quantitativos, qualitativos e
estatisticos como forma de estabelecer os objetivos especificos em um estudo de
caso na simulacao clinica (grupo experimental) e nas técnicas tradicionais (grupo

controle) usadas para a mensuracéo da PA.
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O referencial tedrico € um aporte a proposta metodolédgico-cientifica deste

estudo e aplica-se ao laboratério de simulacéo de UTI do IFRR — Campus Boa Vista

conforme apresentado na Figura 21. Este laboratério € um ambiente seguro e

controlado aos voluntarios da pesquisa sendo similar aos Estabelecimentos

Assistenciais de Saude para proporcionar o desenvolvimento de habilidades clinicas,
cujo foco do trabalho é mensurar a PA.

Figura 21 — Simulador no laboratério de simulagcéo de UTI do IFRR
Fonte: Modificado de Rodrigues et al., (2016c).

Apbés a aprovacdo do CEP/UTFPR, a pesquisa foi apresentada aos
estudantes do CTENf do IFRR. A partir de entéo, os procedimentos experimentais de
biosseguranca foram repassados, assim como as regras e condutas do laboratério
de simulacdo de UTI para que os dados fossem coletados de maneira correta.

Conforme a recomendacdo do CEP/UTFPR, dois termos de consentimento
livre e esclarecido (TCLE) foram aplicados em duas modalidades de ensino:
subsequente (S) — Modulo IV e PROEJA (P) — modulo VI do CTEnf sendo
subdivididas de forma aleatéria, respectivamente, em dois grupos controles (S1 e
P1) e dois grupos experimentais (S2 e P2).

As medicdes de PA para cada grupo consistiram em:

* Grupo Controle (S1 e P1) — Parte I: medicao de PA em pares;

* Grupo Experimental (S2 e P2) — Parte |: medicdo de PA com o simulador.

* Grupo Experimental (S2 e P2) — Parte Il: medi¢do de PA com o simulador;

* Grupo Controle (S1 e P1) — Parte II: medicao de PA em pares.

Antes de realizar as praticas de mensuracdo da PA, aplicou-se um
questionario inicial denominado pré-teste para todos os voluntérios dos grupos (S1,
S2, P1 e P2). Esta divisdo em quatro grupos € para facilitar a logistica no laboratério
com o objetivo de verificar os conhecimentos técnico-cientificos antes do
experimento. No pos-teste, os questionarios de (S1 e P1) e (S2 e P2) sao diferentes

entre si, devido as experiéncias praticas serem distintas com o objetivo de validar o
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experimento através da opinido por parte dos voluntarios. E os questionarios foram

validados internamente com a equipe de professores de Enfermagem do IFRR.
Posteriormente ao pés-teste, finaliza-se a parte | da metodologia conforme a

Figura 22. Em seguida inicia-se a parte [l com uma inversdo dos grupos: ao assinar

o TCLE pela segunda vez o grupo controle torna-se grupo experimental (vice-versa)

realizando o segundo experimento. Essa segunda etapa finaliza-se com outro pos-
teste.
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Figura 22 — Diagrama da metodologia aplicada na pesquisa
Fonte: Adaptado de Swamy et al., (2014).
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A Figura 22 apresenta a descricdo da metodologia empregada nesta pesquisa

ao avaliar o simulador. A inversdo dos grupos conforme Swamy et al., (2013) é
oportunizar aos estudantes as duas experiéncias praticas de forma equivalente e
ética.

Posteriormente havera a explicacdo de cada etapa de forma individual com
seus respectivos fundamentos teoricos e a aplicacdo das ferramentas necessérias

para atingir o objetivo do presente trabalho.

3.3. COLETA DE DADOS

Nas aulas teoricas e em disciplinas anteriores do CTEnf, os alunos
aprenderam a anatomia e a fisiologia do sistema circulatério. A aprendizagem
resultou em diversas caracteristicas da medicdo da PA de forma ndo invasiva
através de esfigmomandmetro anerdide e estetoscopio, classificados na classe | da
Resolucdo n° 185 da Diretoria do Colegiado da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (RDC/ANVISA).

O intervalo de repouso para a préxima medicao de PA é de um minuto em um
mesmo paciente (voluntario ou simulador) (KOEHLER, 2002). Tal procedimento &
recomendado em conformidade com as VI DHA da SBC para a coleta de dados de
PA sendo aplicado em ambos os grupos em um periodo de dois meses.

Os valores de PA para o grupo controle foram coletados em pares (voluntario
com voluntario) e o grupo experimental usou-se o simulador programando a PA com

nove valores conforme a Tabela 2.

Tabela 2 — Valores padrdes das pressdes arteriais utilizadas no simulador para o grupo
experimental (S2 e P2)

Simulador
Presséo Presséo
Programa Sistoélica Diastolica Classificagéo
(mmHg) (mmHg)
El 90 40 Hipotens&o
E2 100 50
E3 120 80 Otima
E4 128 84 Normal
E5 136 88 Limitrofe
E6 150 94 Hipertensdo Estagio 1
E7 170 104 Hipertensado Estagio 2
ES8 186 116 Hipertensédo Estégio 3
E9 220 88 Hipertensao Sistolica isolada

Fonte: Adaptado de VI Diretrizes de Hipertensdo Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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3.4. APLICACAO DA METODOLOGIA PROPOSTA EM UM ESTUDO DE CASO

A aplicacdo da metodologia no grupo experimental, especificamente os
valores da PA, baseou-se nos niveis de PA da VI DHA, conforme apresentado na
Tabela 2. Desta forma, programaram-se os valores de PA, de forma aleatéria, sem
que os voluntarios soubessem o valor verdadeiro.

Para o grupo controle, entretanto, um valor considerado como referéncia na
PA de voluntarios saudaveis conforme a VI DHA e Guyton & Hall (2006) o valor de
120x80 mmHg, respectivamente da PAS e PAD.

Em ambos os grupos, no experimento utiliza dois esfigmomandmetros
aneréide da marca PREMIUM, um para o grupo controle (S1 e P1) e outro para o
grupo experimental (S2 e P2) com certificacdo de verificacdo do IPEM-PR, conforme

0 anexo A, resultando em seguranca e validacdo durante a mensuracao da PA.

3.4.1. Aplicacado do Pré-Teste

O pré-teste do Apéndice A é isonbmico para o grupo controle (S1 e P1) e
experimental (S2 e P2) cujo objetivo € averiguar os conhecimentos técnico-
cientificos antes do experimento. Este pré-teste € constituido de vinte e duas
guestdes objetivas e duas subjetivas, e as respostas servem de base comparativa e

extrair dados quantitativos e qualitativos iniciais.

3.4.2. Medigao de Presséao Arterial no Grupo Controle (S1 e P1)

Neste grupo, a coleta é realizada em pares (voluntario com voluntario). Cada
voluntario realiza medi¢cdes de PA por meio da emissdo dos sons de Korotkoff,
anotando 0s seus respectivos valores na Tabela 3, a partir de uma identificacdo dos
voluntarios de modo a garantir maior fidelidade as medicdes e informacdes acerca

dos voluntarios.
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Tabela 3 — Tabela de preencher os valores medidos usados pelos voluntarios da pesquisa em
seu par (S1 e P1)

Equipe: Pressdo Sistolica (mmHg) Pressédo Diastolica (mmHg) Data de
Sexo: Data Data Data Data Data Data Data Data Nascimento 2**
Data de Y Y S Y [y [ D Sy S Y S Y S S D S S D S S R S
Nascimento 1% | | LC***:__ | LC***:_ | LC***:_ | LC*** LC*F**: | LC*™*: | LC*** | LC***

Legendas: Data de Nascimento 1* - Identificagdo do voluntario que esté inserido o manguito; Data de
Nascimento 2** - Identifica¢@o do voluntario que fara a medigdo; LC (lado do corpo)*** - Em que parte
do corpo estd inserido o manguito; *** BD = Braco Direito; BE = Braco Esquerdo; PD = Perna Direita;

PE = Perna Esquerda

Fonte: Autoria propria.

Este estudo de caso vai avaliar o procedimento executado pelo voluntario
bem como a leitura da PAS e PAD. O procedimento envolve a ausculta dos sons de
Korotkoff no seu par através de estetoscépio de uso pessoal e a leitura da pressao
no esfigmomandmetro aneréide (GUYTON; HALL, 2006).

3.4.3. Medicao de Pressao Arterial no Grupo Experimental (S2 e P2)

O simulador apresentado na Figura 21 permite que sejam programados
cenarios, usando os recursos tecnoldgicos de engenharia biomédica. Desse modo,
controla-se a frequéncia cardiaca e a PA e, consequentemente, a emissdo dos sons
de Korotkoff de forma sincronizada automaticamente.

Este estudo de caso avalia o procedimento auscultatério executado pelo
voluntario bem como a leitura da PAD e PAS. O procedimento envolve o uso do
estetoscopio biauricular de uso pessoal conjunto com o esfigmomandmetro aneroide
para a realizacdo da leitura da PA do simulador, programado para nove valores de
PA baseado na VI diretrizes de Hipertensédo Arterial, em forma aleatéria, para que
ndo haja tendéncias nas mensuragdes durante a pesquisa cientifica, preenchendo a
Tabela 4 (GUYTON; HALL, 2006).
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Tabela 4 — Tabela de preenchimento dos valores medidos de PA pelos voluntarios da
pesquisa no simulador (S2 e P2)

Equipe: Pressdo Arterial mensurada pelos alunos Data
Sexo: De
Programa Pressé&o Sistdlica (mmHg) Pressao Diastdlica (mmHg) Nascimento
Data Data Data Data Data Data Data Data
Y SN S S S R Sy S (N Sy S N D S S R S S R S S R
LC*:_ | LC*:_ | LC*_ | et Lc*:_ LC*: | LC*:_ LC*:_

D00 |~ ||| |w M=

Legendas: *LC (lado do corpo): Local do Corpo do simulador esté inserido o manguito; ** Legendas:
BD = Braco Direito; BE = Braco Esquerdo; PD = Perna Direita; PE = Perna Esquerda.
Fonte: Autoria propria.

3.4.4. Simulacéao Clinica de Pressao Arterial

O cenério proposto para a medi¢cdo da PA ao grupo experimental apresenta
situacbes de hipotensdo, normal e hipertensdo. Cada voluntario do grupo
experimental realiza mensuracdes na PA do simulador conforme os valores da
Tabela 2. A cada duas medicbes trocam-se 0s voluntérios presentes, quando houver
no minimo dois, para ndo haver fadiga e o valor da PA era programado de modo

aleatorio para que ndo soubessem qual era o valor verdadeiro.

3.4.5. Aplicacdo do Pos-Teste

A aplicacdo do pébs-teste do Apéndice B e C, no respectivo grupo
correspondente, procedem-se da seguinte forma para avaliar a opinido por parte dos
voluntarios da pesquisa ap0s o experimento:

e Grupo Experimental: dezoito questdes objetivas para aplicar a escala
Likert e cinco questdes subjetivas;

e Grupo Controle: dezessete questdes objetivas para aplicar a escala
Likert e cinco questdes subjetivas.

Apbés a mensuracdo das PAs de ambos os grupos, iniciou-se a andlise

estatistica.

3.4.6. Analise Estatistica

Os resultados de PA provindos dos grupos controle e experimental sdo

analisados pelo software Minitab®. Se o valor programado da PA corresponde a
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respectiva medicao realizada pelos voluntarios, o t de Student e Analise de Variancia

(ANOVA), com 95 % no intervalo de confianca, sdo propicios para esta finalidade se
forem amostras normais, caso contrario, utiliza-se o teste ndo-paramétrico (Teste de
Wilcoxon e Teste de Kruskal-Wallis) apresentado na Figura 23.

O ANOVA e o teste de Kruskal-Wallis permitem analisar o processo na
habilidade clinica do procedimento auscultatério da PA para distinguir dentro de um
grupo, qual(is) a(s) correspondente(s) PA(s) do(s) voluntario(s) que necessita(m) de

treinamento.
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WALLIS
B o

Figura 23 — Fluxograma da metodologia para a analise estatistica da PA
Fonte: Autoria propria.

Com os valores obtidos da PA, o t de Student e o teste de Wilcoxon, estimam
0S parametros estatisticos de forma individualizada comparando com a respectiva
PA de referéncias, se o voluntario necessita de treinamentos. As referéncias sao

com base na média e mediana, a depender da normalidade das amostras. Nestas
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condicbes € possivel comparar duas hipoteses (GUIMARAES, 2008; PAGANO;

GAUVREAU, 2015):

. Ho: ul = p2

. Ha: u1 # p2

Onde:

Ho: Hipd6tese Nula, em que a média para o t de Student (mediana para teste
de Wilcoxon) dos valores de PA do (simulador ou voluntario) ndo existem diferencas
significativas entre as médias ou medianas referentes as medicdes realizadas pelos
voluntarios. Se o p-valor for maior que 0,05 néo rejeita-se a Ho, indicando que o
voluntario sabe medir a PA.

Ha: Hipdtese Alternativa, onde a média para t de Student (mediana para
teste de Wilcoxon) dos valores de PA do (simulador ou voluntérios) existem
diferengas significativas entre as médias ou medianas referentes as medicdes
realizadas pelos voluntarios. Se o p-valor for menor que 0,05 rejeita-se a Ho,
indicando que o voluntario ndo sabe medir a PA.

pul: Média das PAs do simulador.

p2: Média das PAs do esfigmomandmetro mensurado pelo voluntério.

3.5. COMENTARIOS

Este capitulo abordou a metodologia para comparar um grupo controle que
utilizam técnicas tradicionais com um grupo experimental usando um simulador
inserido em uma simulacgéo clinica, ambos a serem realizados em um laboratério de
simulacdo de UTI do IFRR com foco na mensuracdo da PA por meio do

procedimento auscultatério extraindo dados quantitativos, qualitativos e estatisticos.
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4. RESULTADOS

Este capitulo apresenta os resultados dos grupos controle e experimental
quando realizaram o pré-teste, o experimento da mensuracdo da PA e o poOs-teste

visando uma anélise qualitativa, quantitativa e estatistica.

4.1 APLICACAO DO PRE-TESTE: ANALISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

O pré-teste foi aplicado para os grupos controle (S1 e P1) e experimental (S2
e P2) com o objetivo de verificar inicialmente seus conhecimentos técnico-cientificos
guanto a sinais vitais da fisiologia humana e usabilidade em EMHs como o
eletrocardiografo, esfigmomanémetro digital, monitor multiparamétrico, e esses dois
ultimos como sendo o foco da pesquisa, esfigmomandmetro anerdide (também
conhecido como analdgico) e estetoscopio.

Os voluntarios da pesquisa tanto o grupo controle quanto 0 grupo
experimental teriam no maximo 18 participantes totalizando 36 participantes,
divididos aleatoriamente antes do pré-teste.

Dos 36 voluntarios da pesquisa, exceto trés voluntarios, sendo dois
voluntarios (22 %) correspondentes ao grupo P1 e um voluntario (11 %) no grupo P2
nao fizeram o pré-teste, pois faltaram no dia da aplicacéo.

Com base na metodologia descrita no capitulo 3, o pré-teste € o mesmo para
ambos os grupos, desta forma as caracteristicas dos voluntarios como: idade e sexo

estdo apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 — Composicéo dos grupos controle e experimental pelo resultado do pré-teste

Homem Mulher Horpgm Mulher
. . . L Média g
Grupos (faixa etaria em (faixa etaria (desvio Média
anos) em anos) = (desvio padréo)
padréo)
Controle 3 (38%) 5 (62%)
(S1) (24 a 32 anos) (21 a 35 anos) A0 E3,109) 2 EE 1)
Experimental 5 (50%) 5 (50%)
(S2) (20 a 45 anos) (20 a 26 anos) 31 (+9,15) 23 (*2,23)
Controle 1 (12%) 6 (66 %) _
(P1) (35 anos) (21 a 41 anos) CEE 5T
Experimental 1(11%) 7 (78%) _
(P2) (37 anos) (21 a 30 anos) 24,66 (+3,72)

Legenda: -- Nao tem voluntario na pesquisa
Fonte: Autoria propria.
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Por unanimidade os voluntarios relataram que seria interessante usar um

simulador capaz de interagir no processo de ensino-aprendizagem em enfermagem
demonstrando casos reais como: parada cardiorrespiratoria (PCR), alteracfes de
PAs e arritmias cardiacas que ocorrem rotineiramente nos hospitais, porém em um
ambiente seguro e controlado, onde possa desenvolver suas habilidades técnico-
cientificas praticando iniUmeras vezes para fins de aprendizagem.

A seguir serdo apresentados os resultados individuais para cada grupo
conforme as perguntas objetivas e subjetivas da aplicacdo do pré-teste segundo o

Apéndice A, para posteriormente acompanhar a evolugéo e eficacia dos voluntérios.

4.1.1 Grupo Controle (S1 e P1)

O grupo Controle (S1 e P1) é constituido de 15 voluntarios, para este pré-
teste, esse quantitativo sera equivalente a 100% (apesar do quantitativo total ser de
18 voluntérios) visando as respostas dos questionarios, sendo quatro do sexo
masculino (27 %) e onze do sexo feminino (73 %).

A Tabela 8 apresenta as questdes cujas respostas objetivas séo “sim ou nao”
e uma nomenclatura adotou-se para o0s voluntarios preservando-os 0 anonimato de
seu nome devido ao CEP/UTFPR quanto a ética profissional da pesquisa realizada
com seres humanos.

Na Tabela 6, apenas duas voluntarias (13%) ja possuem outro Curso Técnico
(secretariado e manutencdo e suporte de computadores), destacando que uma
voluntaria estava gravida de seis meses. Todos afirmam que conhecem o0s
procedimentos para realizar as cinco medi¢cdes dos sinais vitais no ser humano, com
excecdo de um voluntario (7%) e uma volutaria (7%). Um voluntario (7%) e duas
voluntarias (13%) conhecem os recursos tecnologicos que o CTEnf do IFRR possui

e um voluntario (7%) nao respondeu.

Tabela 6 — Respostas do grupo controle (S1 e P1) em relagdo as perguntas de nimeros: 1, 3
ab;7a9;11 a15; 17-18 e 21 consistia entre “sim” ou “ndo” do pré-teste aplicado

Pergunta Sim (Homem) (H(;\lr;lgm) (Mﬁllrr?er) (Mtlﬁ?er) Branco
1 - 4 (26%) 2 (14%) 9 (60%) --
3 - 4 (26%) 1 (7%) 9 (60%) 1 (7%)
4 3 (20%) 1 (7%) 10 (66%) 1 (7%) --
5 1 (7%) 2 (13%) 2 (13%) 9 (60%) 1 (7%)
7 3 (20%) 1 (7%) 11 (73%) -- --
8 3 (20%) 1 (7%) 11 (73%) - -
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9 3 (20%) 1 (7%) 11 (73%) - -
11 - 4 (26%) 1 (7%) 10 (67%) -
12 4 (27%) - 11 (73%) - -
13 2 (13%) 2 (13%) 2 (13%) 9 (61%) -
14 1 (7%) 3 (20%) 2 (13%) 9 (60%) -
15 3 (20%) 1 (7%) 8 (53%) 3 (20%) -
17 - 4 (27%) - 11 (73%) -
18 - 4 (26%) 1 (7%) 10 (67%) -
21 4 (27%) - 11 (73%) - -

Legenda: -- N&o preenchido
Fonte: Autoria propria.

Todos sabem distinguir os sintomas e/ou valores para a PA baixa, normal e
alta. Apenas dois voluntarios (13%) e duas voluntarias (13%) sabem distinguir as
alteracdes dos batimentos cardiacos.

Por conseguinte um voluntario (7%) e duas voluntarias (13%) sabem utilizar
um eletrocardiografo, no entanto trés voluntarios (20%) e oito voluntarias (53%)
sabem o que significa a sigla ECG.

Nenhum voluntério afirma que tem deficiéncia auditiva, porém uma voluntaria
(7%) escreveu deficiéncia visual.

Uma voluntaria (7%) se deparou com algum caso de vida ou morte no IFRR
ou estagio ou hospital. Todos realizaram pelo menos um estagio, segundo o projeto
pedagogico de Curso (PPC) do CTENf do IFRR sdo quatorze estagios obrigatorios.

A Figura 24 apresenta o resultado da pergunta de nimero 6 do apéndice A,
onde treze voluntarios (87%) consideram facil o procedimento para aferir* a PA,
porém tem uma voluntaria (7%) que sabe medir, mas tem dificuldades em manusear

os aparelhos e uma voluntaria (7%) acha dificil.

* Termo utilizado na area da satde para medir a PA de pacientes.
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Figura 24 — Voluntarios x Qualidades ao realizar o procedimento de aferir a PA do
Grupo Controle S1 e P1

Fonte: Autoria propria.

A Tabela 7 apresenta o resultado da pergunta 10, onde o0s voluntarios
exemplificam valores que consideram uma PA como baixa, normal e alta, na

respectiva ordem, PAS x PAD.

Tabela 7 — Respostas do grupo controle (S1 e P1) em relagdo a pergunta de namero 10
pedindo exemplos de PA do pré-teste aplicado

Vsl Baixa (Hipotensao) Normal Alta (Hipertenséo)
(mmHg) (mmHg) (mmHg)
S1_Voluntario5 90 x 60 120 x 80 140 x 90
S1 Voluntéario8 90 x 60 120 x 80 150 x 90
S1 Voluntario3 70 x 40 120 x 80 160 x 110
S1_Voluntéaria6 90 x 60 120 x 80 140 x 90
S1 Voluntaria4 9 x 60 120 x 80 140 x 90
S1_Voluntéaria7 90 x 60 120 x 80 140 x 90
S1_Voluntéaria2 7x9 11x 12 13x 18
S1 Voluntéarial 90 x 70 120 x 80 140 x 90
P1 Voluntéariol -- -- --
P1_Voluntaria2 90 x 50 120 x 80 140 x 80
P1_Voluntéaria3 90 x 60 120 x 80 140 x 90
P1 Voluntéaria4 60 x 60 120 x 80 140 x 90
P1_Voluntariab 90 x 60 120 x 80 14 x 90
P1_ Voluntéaria6 90 x 05 120 x 80 140 x 90
P1_Voluntéaria7 80 x 60 120 x 80 140 x 90

Legenda: -- O voluntario deixou em branco
Fonte: Autoria propria.

Na Tabela 7, quanto a classificar as PAs em niveis de normalidade,

hipotensdo e hipertensdo, alguns voluntarios apresentaram dificuldades
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(S1_Voluntéaria2, S1_Voluntaria4, P1 Voluntidria4d e P1_Voluntaria5) e este
(P1_Voluntéariol) deixou em branco. Supfe-se que estd relacionada uma
fragmentacdo no conhecimento técnico-cientifico, uma vez que as respostas
evidenciam valores incoerentes e inaplicaveis a pratica clinica usual e vale ressaltar
que no pré-teste todos afirmaram que sabiam distinguir os valores de PA.
A Figura 25 apresenta um gréfico em relacdo a questdo 16 que pergunta:
Qual(is) destes EMHs sabe manusear corretamente, assinale mais de uma

alternativa (se necessario).
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Figura 25 — Voluntéarios x afirmam o manuseio de EMHs do grupo controle (S1 e P1)
Fonte: Autoria propria.

Conforme apresenta a Figura 25, além do esfigmomandmetro analdgico e
estetoscépio serem o foco da pesquisa, outros EMHs os voluntarios afirmam
saberem manusear corretamente. Destaca que dez voluntarias (67%) sabem
manusear o esfigmomandmetro e estetoscopio, enquanto todos o0s voluntarios
sabem manusear o estetoscopio, porém apenas um voluntério (7%) ndo sabe usar o
esfigmomanémetro analdgico. Portanto, ha conflito entre 0 manuseio do EMH com
os exemplos citados da PA na Tabela 9, devendo-se rever 0s conceitos técnico-
cientificos da fisiologia humana.

As Figuras 26 e 27 apresentam as respostas da questdo 20 — no ambiente
hospitalar, qual seu comportamento ao utilizar um EMH em outro colega ou paciente.

Na Figura 26, dois voluntarios (50%) ndo sabem manusear o
esfigmomandmetro digital e monitor multiparamétrico, mas apenas um voluntario
(25%) ndo sabe utilizar o esfigmomandmetro analdgico inviabilizando realizar o

procedimento auscultatério da PA.
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Figura 26 — Resultado de voluntarios x qualidade quanto ao uso dos EMHs em relacéo
a questdo 20 do Grupo Controle (S1 e P1)
Fonte: Autoria propria.

Na Figura 27, uma voluntéria (9%) ndo respondeu e uma voluntaria (9%)
sente-se insegura quanto ao manuseio de estetoscopio e duas voluntérias (18%) no
uso do monitor multiparamétrico e esfigmomandmetro digital, nove voluntarias (82%)
tém facilidade no manejo de estetoscopio e esfigmomandmetro analdgico e oito
voluntarios (73%) sabem utilizar o esfigmomandmetro digital.
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Figura 27 — Resultado de voluntérias x qualidade quanto ao uso dos EMHs em relagao a
guestdo 20 do Grupo Controle (S1 e P1)
Fonte: Autoria propria.

A Figura 28 apresenta quanto tempo os voluntarios esperaram para conseguir

um estagio.
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Figura 28 — Quantidade de voluntéarios e voluntéarias em relacdo ao periodo de espera
por estagio do Grupo Controle (S1 e P1)
Fonte: Autoria propria.
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Percebe-se que quatro voluntarias (27%) esperaram seis meses e um
voluntario (7%) mais de seis meses por estagio, tendo em vista que, a demora no
andamento pelo estagio aproximou-se em 25% do tempo de duracao (dois anos) do
CTENf.

As respostas das questbes subjetivas 23 e 24 do apéndice A sao
semelhantes entre os participantes, porém dois voluntarios (13%) ndo responderam
as questdes subjetivas, assim:

A pergunta 23 - Como o curso de Enfermagem poderia melhorar para

aumentar seus conhecimentos?

Usando exatamente a tecnologia a nosso favor uma vez que isso € muito
importante para nosso conhecimento profissional. Aulas praticas no
laboratério utilizando todos os recursos necessarios. Videos em 3D sobre os
contetdos. Aulas praticas com frequéncia; utilizar o laboratério, estagios
realizados ap6és a conclusdo de uma matéria. Simulado de estagio na
escola com pratica. Ter bastante aula pratica para o profissional ndo sair
sem nenhuma ddvida e ndo chegar no hospital com medo de executar suas
tarefas. Gostaria que houvesse mais aulas praticas nos laboratérios e mais
profundidades nos manejamentos dos produtos, ou equipamentos, para
aprimorar melhor nossos conhecimentos.

A pergunta 24 - Para mim uma boa aula didatica é aquela que ... (RIGO,
2014).

Aquela que se utiliza varios meios didaticos para que o aluno adquira o
conhecimento. Apresentem de forma os equipamentos que serdo utilizadas
na profissdo e também esclarecimento enriquecedor nas aulas préticas.
Que transmita de forma ampla o conhecimento. O professor tenta aprender
um pouco mais com o aluno, escultando-o e o deixando livre para expor sua
opinido nas aulas. O professor exige mesmo do aluno de forma que ele
busque e se aprofunde, e que esse professor seja dinamico e
compreensivel e seja esclarecido das dividas, com objetivo e coeréncia.

Em relacdo as perguntas, observasse que o0s voluntarios necessitam por
tecnologias e principalmente por mais aulas praticas, de forma que haja fluidez no
seu desenvolvimento profissional transmitido de forma esclarecedora e
enriquecedora.

Para questdo 23, exigem por mais aulas préticas, reclamacdes na demora
dos estagios para consegui-los e sugere ter um estagio simulado. E a questdo 24, o
professor tenha dindmica, saiam com conhecimento adquirido e que aprofunde as

aulas com conhecimentos necessarios.
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4.1.2 Grupo Experimental (S2 e P2)

O grupo Experimental (S2 e P2) é constituido de dezoito voluntarios, sendo
seis do sexo masculino (33%) e doze do sexo feminino (67%). Segue a Tabela 8
com os resultados do pré-teste em relagéo as perguntas cujas respostas apresentam
Sim “ou” N&o.

Tabela 8 — Respostas do grupo experimental (S2 e P2) em relagdo as perguntas de niumeros:
1,3a5;7a9; 11 a15; 17-18 e 21 consistia entre “sim” ou “n&do” do pré-teste aplicado
N&o Sim N&o

Perguntas Sim (Homem) (Homem) (Mulher) (Mulher) Branco
1 - 6 (33%) - 12 (67%) -
3 - 6 (33%) - 12 (67%) -
4 6 (33%) - 10 (56%) 2 (11%) -
5 1 (6%) 5 (27%) 3 (17%) 8 (44%) 1 (6%)
7 6 (33%) - 12 (67%) -- --
8 6 (33%) - 12 (67%) - -
9 6 (33%) - 12 (67%) -- --
11 1 (6%) 4 (21%) - 12 (67%) 1 (6%)
12 6 (33%) - 12 (67%) - -
13 2 (12%) 3 (16%) 3 (16%) 9 (50%) 1 (6%)
14 -- 5 (27%) - 12 (67%) 1 (6%)
15 5 (27%) - 9 (50%) 3 (17%) 1 (6%)
17 -- 6 (33%) 2 (11%) 10 (56%) -
18 - 6 (33%) 3 (17%) 9 (50%) -
21 6 (33%) - 12 (67%) - -

Legenda: -- Esta em branco.
Fonte: Autoria propria.

Na Tabela 8, nenhum dos voluntarios tem outro Curso Técnico e ndo ha
gestante. Todos sabem realizar os procedimentos para realizar as cinco medi¢des
dos sinais vitais: FC, FR, temperatura, saturagdo de oxigénio (SPO,) e PA, exceto
duas voluntéarias (11%).

Todos os voluntarios sabem distinguir os sintomas e/ou valores de uma
presséao arterial baixa, normal e alta.

Um voluntario (6%) afirma que ja teve contato com o simulador. Dois
voluntarios (12%) e trés voluntarias (16%) sabem distinguir as alteracbes dos
batimentos cardiacos. Todos o0s voluntarios ndo manuseam um eletrocardiografo,
mas quatorzes voluntarios (77%) sabem o significado da sigla ECG.

Duas voluntarias (12%) tém deficiéncia auditiva. Dois voluntérios (12%) e uma
voluntaria (6%) se depararam com algum caso de vida ou morte no IFRR ou no
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estagio ou no hospital. Outro fator importante é que todos j& realizaram, pelo menos

um, dos estagios obrigatorios.

A Figura 29 apresenta os resultados da questdo 6, onde doze voluntarios
(67%) consideram facil a habilidade de aferir a PA, no entanto quatro voluntarias e
um voluntéario, totalizando cinco (27%), sabem medir, mas tem dificuldade em

manusear os aparelhos.

m wWoluntarios

= woluntarias

Voluntarlos
0 2 N Q@ & 000 N

Nao sei Accho Facil Accho dificil Sei
medir, mas
tenho

dificuldades
. =errm manusesarnr
SQualidades os aparelhos

Figura 29 — Voluntéarios x Qualidades quanto ao procedimento de aferir PA do Grupo
Experimental (S2 e P2)
Fonte: Autoria propria.
A Tabela 9 apresenta as respostas dos voluntarios do grupo experimental (S2

e P2), quanto a exemplos de PA em hipotenséo, normal e hipotenséo.

Tabela 9 — Respostas do grupo experimental (S2 e P2) em relagdo a pergunta de niumero 10
pedindo exemplos de PA do pré-teste aplicado

Baixa (Hipotensao) Normal Alta (Hipertenséo)
Voluntario

(mmHg) (mmHg) (mmHg)
S2_Voluntariol 80 x50 120 x 80 180 x 90
S2_Voluntéario2 70 x 90 110x 80 180 x 110
S2_Voluntario3 90 x 60 120 x 80 140 x 90
SZ:Voluntério4 80 x 60 120 x 80 140 x 100
S2_Voluntéario5 - 120 x 90 150 x 90
S2_Voluntéaria6 90 x -- 140 x -- 150 X --
S2_Voluntéria7 90 x 60 120 x 80 140 x 90
S2_Voluntaria8 90 x 60 120 x 80 140 x 90
S2_Voluntaria9 90 x 60 120 x 80 140 x 90
S2_Voluntéarial0 90 x 80 120 x 90 140 x 90
P2_Voluntariol 100 x 60 120 x 80 140 x 90
P2:VOIuntéria2 100 x 60 120 x 80 140 x 90
P2_Voluntaria3 80x 70 120 x 80 140 x 90
P2:VOIuntéria4 80 x 60 120 x 80 140 x 90

P2 Voluntarias 90 x 60 120 x 80 140 x 90
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P2_Voluntariab 90 x 05 120 x 80 140 x 90
P2_Voluntaria7 90 x 60 120 x 80 140 x 90
P2_Voluntéaria8 90 x 20 111 x 70 140 x 90

Legenda: -- O voluntario deixou em branco.
Fonte: Autoria propria.

Conforme a Tabela 9, os voluntarios (S2_Voluntario5 ndo especifica a
hipotensdo; S2_Voluntaria6 e P2_Voluntaria6 necessitam de revisdo na PAD),
evidenciando um incompleto conhecimento técnico-cientifico, uma vez que, no pré-
teste os voluntarios afirmaram que sabiam os valores das PAs, e o voluntario
S2_Voluntario2 necessita rever seus baseamentos tedéricos da fisiologia humana em
uma PA na condi¢do de hipotensao.

A Figura 30 apresenta os voluntarios do grupo experimental (S2 e P2),

especificando quais EMHs sabem manusear corretamente conforme a pergunta 16.
1
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Figura 30 — Voluntarios x EMHs em relacdo a questédo 16 do grupo experimental (S2 e
P2)
Fonte: Autoria propria.

Na Figura 30, onze voluntarias (62%) sabem manusear o esfigmomanémetro
analdgico e estetoscopio enquanto aos voluntarios quatro (21%) para o
esfigmomandmetro analogico e cinco voluntarios (27%) no estetoscopio. Nenhum
voluntario afirma saber manusear o monitor multiparamétrico e dois voluntarios de
ambos 0s sexos nao responderam a esta pergunta.

As Figuras 31 e 32 estdo relacionadas a pergunta 20 quanto ao
comportamento ao utilizar um EMH em outro colega ou paciente.

Na Figura 31, quatro voluntarios (67%) ndo sabem manusear o monitor
multiparamétrico, totalmente esperada essa resposta por ser EMH especifico da UTI,
quatro voluntarios (67%) sente-se inseguros no estetoscopio, um voluntario (17%) no

monitor multiparamétrico e um voluntario (17%) no esfigmomandmetro digital.
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Figura 31 — Resultado de voluntarios x qualidade quanto ao uso dos EMHs da questao
20 no grupo experimental S2 e P2
Fonte: Autoria propria.

Na Figura 32, duas voluntarias (17%) ndo responderam sobre monitor
multiparamétrico e esfigmomanémetro digital, cinco voluntarias (42%) ndo sabem
usar 0 monitor multiparamétrico, quatro voluntarias (34%) sentem-se inseguro no
estetoscépio e duas voluntarias (17%) no analdégico, respectivamente nove
voluntarias (75%) tém facilidade com o esfigmomandmetro anal6gico e oito

voluntarias (67%) no estetoscépio.
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Figura 32 — Resultado de voluntarias x qualidade quanto ao uso dos EMHs questao 20
S2
Fonte: Autoria propria.

BN

A Figura 33 esta relacionada a questdo 22, quanto tempo o0s voluntarios

aguardaram por um estagio.
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Figura 33 — Quantidade de voluntéarios e voluntéarias em relacdo ao periodo de espera
por estagio em relacdo a questao 22
Fonte: Autoria propria.
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Na Figura 33, quatorzes dos voluntérios(as) (78%) afirmam que conseguiram

estagio em até 3 meses.

O PPC do IFRR poderia propor o uso de um percentual na carga horéaria do
estagio usando a metodologia simulacdo clinica, caso o estudante ndo consiga
realizar o estagio dentro do tempo habil do curso, seja por motivos diversos como:
aumento do numero de estudantes de outras IES onde séo limitadas as vagas de
estagio ou incompatibilidade de horéarios das disciplinas do curso com o hospital
(IFRR, 2014; RODRIGUES; MACHADO NETO; SOVIERZOSKI, 2016a).

As respostas individuais das questdes subjetivas 23 e 24 do apéndice A sao
semelhantes entre os participantes:

A pergunta 23 - Como o curso de Enfermagem poderia melhorar para

aumentar seus conhecimentos?

Aplicacdo de manuseios em laboratério com os aparelhos que o curso
oferece. Ter mais aulas praticas e os estagios mais rapido apés a concluséo
das disciplinas. Oferta de aulas praticas semanalmente. Ter mais
professores para disciplinas, oferece e corresponder ao tempo correto do
CUrso e mais equipamentos.

A pergunta 24 - Para mim uma boa aula didatica € aquela que ... (RIGO,
2014).

S6 aproveitar todos os recursos que oferecem. Didaticos e esclarecedores.
Ter bastante dinamica e participacéo. E aquela que tem slides especificos e
videos-aulas. Que é interagida com alunos que tenha aulas préticas junto
com tedricas pra podermos entender melhor o assunto dado, pois se vamos
trabalhar com pessoas devemos ser aprimorar conhecimento. Transmita
todas as dificuldades que devemos enfrentar. E aquela que convida o aluno
a participar, que seja interessante.

Em relagéo a questdo 23 por unanime relacionam que deveria ter mais aulas
praticas no laboratorio, mais professores e equipamentos. E a questdo 24, os
voluntarios relataram a importancia da interacdo nas praticas, repassar 0s
conhecimentos de forma ao voluntario aprender e que haja dindmica, participacao,
videos-aulas de forma a ser mais esclarecedora tendo bons rendimentos, com

excessao de um voluntario (5,5%), pois deixou em branco.

4.2 MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL

O grupo controle (S1 e P1) utilizam técnicas tradicionais e grupo experimental

(S2 e P2) utilizou-se o simulador para a mensuracéo de PA.
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4.2.1 Coleta de dados da PA: Grupo Controle (S1) — Parte |

Os oito voluntarios que participaram no pré-teste, ndo houve desisténcia na
coleta de dados da PA no laboratério de simulacdo de UTI do IFRR. A Tabela 10

tem-se os resultados da PAS e PAD com seus respectivos pares.

Tabela 10 — Valores das pressoes arteriais coletadas no laboratério de UTI do IFRR em Pares
do grupo controle (S1).
Voluntario PAS PAD Voluntario
(inserido 0 manguito) (mmHgQg) (mmHg) (Realizou a medi¢éo de PA)

100 70

S1 Voluntaria2 S1 Voluntarios

110 80

S1 Voluntariad S1_Voluntario5
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118 78
S1 Voluntaria6 ii? 38 S1 Voluntario5
120 70
110 70
ﬂg sg S1 Voluntario3
110 72
110 72
S1 Voluntaria7 114 70
116 76 S1 Voluntario8
112 74
100 80
i;g ;8 S1 Voluntarial
120 70
112 76
116 78
122 78
120 78 -
S1_Voluntario8 112 76 S1_Voluntario3
118 78
112 80
112 80
112 80 S1 Voluntaria7

Fonte: Autoria propria.

Na Tabela 10, os valores de PAS e PAD dos voluntérios, segundo a VII DHA
estdo classificados como PAs normais. E nenhum voluntario demonstrou-se

dificuldade ou fadiga no procedimento auscultatério de PA.

4.2.2 Coleta de dados da PA: Grupo Controle (P1) — Parte |

Os voluntarios da pesquisa do grupo controle (P1) ndo houve coleta de dados
devido aos mesmos ndo estarem presentes no laboratdrio nos dias e horarios pré-

estabelecidos.

4.2.3 Coleta de dados da PA: Grupo Experimental (S2) — Parte |

Os dez voluntéarios que responderam o pré-teste, apenas um (10%), voluntéario
S2_Voluntario5 nao participou do experimento pratico. As Tabelas 11 e 12
correspondem aos valores das PAs coletadas utilizando o simulador conforme a

Tabela 2 da metodologia apresentada no capitulo 3.

Tabela 11 — Valores das PASs em mmHg coletadas no laboratério de UTI do IFRR utilizando
o simulador do grupo experimental (S2) — Parte |.
E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)

S2_Voluntériol 80 90 120 120 130 140 164 180 210
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80 98 120 118 130 140 160 180 210
86 == 118 == == = = = 216
70 90 100 120 120 140 160 170 180
S2_Voluntéario2 70 100 100 110 110 140 160 160 200

84 98 114 120 132 148 166 170 210
88 98 116 124 132 146 164 182 204

90 98 116 126 132 146 164 180 214
88 96 106 120 112 146 166 182 214
90 98 118 124 112 146 164 180 214

2 VRlumiEes 90 80 118 126 134 146 166 180 214

88 98 - 124 - - 166 182 214
90 98 = = = = = = 214
88 - 214

78 92 116 120 128 142 164 172 184
86 98 114 124 128 144 160 178 212
86 98 116 126 132 146 164 180 212
88 98 116 120 130 150 168 180 214
88 96 116 122 132 146 164 180 214
90 98 116 124 132 148 164 182 212
88 98 118 126 132 146 168 180 214
88 98 118 128 134 146 166 180 214
90 100 116 126 -- 146 -- 180 214
90 102 116 - - - - - -

100 90 110 124 122 140 140 140 150
80 100 90 122 132 142 150 150 216
84 88 112 124 132 146 164 162 210

S2 Voluntario4

S2_Voluntéaria6

S2_Voluntéria7 88 98 118 124 134 146 166 176 216
88 -- -- -- 132 -- -- 182 --
80 96 112 122 132 148 174 170 200
S2_Voluntéria8 88 98 118 124 132 146 166 182 214
88 98 116 124 132 144 166 182 212
S2_Voluntéria9 100 110 122 140 120 -- 180 -- 160
90 90 100 120 128 140 160 180 210
S2_VoluntéarialO 80 90 114 100 130 140 140 160 170

70 90 110 124 130 130 140 170 200

Legenda: -- Ndo houve medicéo.
Fonte: Autoria propria.

Tabela 12 — Valores das PADs em mmHg coletadas no laboratério de UTI do IFRR utilizando
o simulador do grupo experimental (S2) — Parte |.
E E E E E E E E E
Voluntério 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)

40 70 80 80 82 90 102 112 80

S2_Voluntariol 46 50 80 88 90 9 112 112 86
42 = 80 = = = = = 88
40 50 80 90 70 100 90 110 100
S2_Voluntario2 40 50 80 80 90 90 100 126 90
40 60 80 84 86 94 100 114 88
42 52 80 84 88 92 102 114 88
42 52 80 84 88 92 102 114 88
42 52 80 84 88 92 102 114 88
S2_Voluntario3 42 52 80 84 88 84 102 114 88
42 50 80 84 88 94 102 114 90
42 50 - 84 - - 102 114 88

42 50 — - - - — - 90




S2_Voluntéario4

S2 Voluntariab
S2_Voluntaria7
S2_Voluntéria8

S2 Voluntaria9

S2 VoluntarialO

42
40
40
42
40
42
42
40
40
40
40
60
40
40
40
40
40
42
42
60
44
42
42

50
52
54
52
52
50
52
52
50
50
70
50
48
52

52
52
52
60
50
48
50

74
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70
50
78
80

80
80
80
80
80
80
80

80
82
84
84
84
84
84
86
84

92
80
82
84

84
84
84
90
88
84
82

70
92
92
90
92
90
92
90
94

90
90
92
92

72
94
94

90
90
98

100
102
102
102
104
102
104
104

100
90
100
102
114
102
102
130
100
102
100

112
108
114
112
114
114
110
116
116
112
70
112
112
114
90
114
114
120
114
110

71

88
80
86
88
86
88
88
84
88
88

72
70
110
86

70
88
88
90
80
100
90

Legenda: -- Ndo houve medicéo.

Fonte: Autoria propria.

Alguns valores mensurados de PA das Tabelas 11 e 12 sdo similares ao

simulador da empresa CAE Healthcare utilizada na pesquisa de Rozanek et al.,

(2013) que foi de 117 x 52 mmHg enquanto no trabalho de AntoSova e RoZanek
(2015) teve-se PAS e PAD de: 120 x 60 mmHg, 100 x 50 mmHg, 90 x 40 mmHg, 130
X 70 mmHg, 130 x 60 mmHg.

4.2.4 Coleta de dados da PA: Grupo Experimental (P2) — Parte |

De oito voluntarios que compdem o grupo Experimental (P2), as mensurag¢des

das PAs estédo apresentados na Tabela 13 e 14, com excessao de quatro voluntarias

(50%), pois néo realizaram o experimento.

Tabela 13 — Valores das PASs em mmHg coletadas no laboratério de UTI do IFRR utilizando

o simulador do grupo experimental (P2) — Parte I.

E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
P2 Voluntéarial 80 110 110 110 128 140 150 190 220
P2 Voluntéria2 90 92 118 124 132 142 162 182 214
P2 Voluntéaria3 80 100 120 120 130 140 160 180 200
P2 Voluntéario4 80 100 116 124 132 146 164 180 210

Fonte: Autoria propria.
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Tabela 14 — Valores das PADs em mmHg coletadas no laboratério de UTI do IFRR utilizando
o simulador do grupo experimental (P2) — Parte |.

E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
P2_Voluntérial 44 54 84 82 86 92 88 110 86
P2_Voluntéria2 40 50 80 88 88 90 110 110 86
P2_Voluntéria3 40 60 80 90 90 60 100 100 100

P2_Voluntéario4 40 52 82 84 88 92 102 112 84
Fonte: Autoria prépria

Os voluntarios presentes mensuraram apenas uma Unica PA para cada
programacao pré-estabelecida no simulador.

Tanto o grupo controle (P1) quanto o experimetal (P2) houve apenas a parte |
da metodologia conforme descrito no capitulo 3. Sendo assim o quantitativo de

amostras € insuficiente para fazer uma analise estatistica.

4.2.5 Coleta de dados da PA: Grupo Controle (S1) — Parte Il

Houve a inversdo, quem estava no grupo experimental (S2) — parte | torna-se
grupo controle (S1) — parte Il do experimento, no entanto nenhum voluntario

manifestou-se interesse no experimento.

4.2.6 Coleta de dados da PA: Grupo Experimental (S2) — Parte I

Ao inverter o grupo controle (S1) — Parte | para o grupo experimental (S2) —
parte Il apenas trés voluntarios (37%) participaram do experimento com a pressao
arterial no simulador. A Tabela 15 indica quais séo os voluntarios e suas respectivas

mudancas dos nomes devido a parte Il.

Tabela 15 — Mudanca de nomenclatura do voluntario para analise do grupo experimental (S2)

- Parte Il
Grupo Controle — Parte | Grupo Experimental — Parte Il
S1 Voluntarial S2_Voluntarial Il
S1 Voluntario3 S2_ Voluntario3_lI
S1_Voluntario5 S2_Voluntario5_lI

Fonte: Autoria propria.

As PAs da Tabela 16 e 17 foram obtidas por meio dos trés voluntarios da

Tabela 15 no simulador.



73

Tabela 16 — Valores das PASs em mmHg coletadas no laboratério de UTI do IFRR utilizando
o simulador do grupo experimental (S2) — Parte |

E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
90 98 118 126 134 146 166 182 214
88 98 118 126 132 146 166 182 214
88 98 118 126 122 146 166 182 214
88 98 116 126 132 146 166 182 216
S2 Voluntario3 I 88 98 118 126 132 148 164 182 214
90 98 118 124 132 148 166 182 216
88 98 116 124 132 146 164 180 212
88 98 116 124 132 146 164 180 214
88 98 118 124 132 146 164 182 214
86 96 110 128 128 144 158 176 230
82 94 112 120 128 140 162 180 230
88 92 108 122 130 144 162 174 202
86 94 114 118 120 140 164 176 210
S2 Voluntario5_ll 84 94 112 118 128 140 160 178 204
86 88 110 120 120 138 160 170 210
82 92 110 120 126 134 158 174 210
86 94 110 118 128 132 158 172 214
82 96 116 112 128 146 160 178 212
82 82 110 118 134 122 144 160 166
76 80 100 110 126 124 142 158 166
S2 Voluntarial Il 78 82 102 110 110 130 142 158 172
76 80 106 108 118 122 132 158 176
76 82 100 102 116 122 140 158 176

Fonte: Autoria propria.

Tabela 17 — Valores das PADs em mmHg coletadas no laboratério de UTI do IFRR utilizando
o simulador do grupo experimental (S2) — Parte |l

E E E E E E E E E
Voluntério 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
42 52 82 84 88 94 102 116 88
42 50 80 84 88 94 102 114 88
42 52 80 84 98 94 104 114 88
42 50 80 84 88 94 104 114 88
S2 Voluntario3 |l 42 52 82 84 88 94 104 114 88
42 52 80 84 88 92 102 114 88
42 52 80 84 88 92 102 114 88
42 52 80 84 88 92 102 114 88
42 72 80 86 88 94 102 114 88
42 52 78 90 90 92 100 112 84
S2 Voluntarios Il 46 52 80 86 88 98 106 110 90
- - 44 50 76 84 88 92 102 112 90
40 52 78 80 86 92 100 112 90
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46
44
42
42
40
62
64
S2_Voluntérial_ll 50
56
56

52
52
50
50
50
62
62
62
60
60

80
78
78
80
80
78
82
84
84
82

80
82
82
82
84
84
84
88
86
86

86
90
84
84
86
92
98
86
98
92

90
90
90
94
94
100
98
102
102
104

100
100
100
102
100
122
118
118
118
114

112
110
112
112
116
120
130
136
124
122

90
90
90
88
84
88
118
120
118
118

Fonte: Autoria propria.

Nas Tabelas 16 e 17 os dois voluntarios mensuram nove PAS nas nove

programacdes do simulador enquanto a Unica voluntéria executou-se apenas cinco

PAs para cada programacao.
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4.2.7 Indicadores

Com base nas PAs mensurada nos grupos controle e experimental podem ser
representadas por meio de indicadores.

Na Figura 34, apresenta o quantitativo total de 599 PAs mensuradas na
pesquisa com os voluntarios do CTEnNf, sendo 528 no grupo experimental e 71 no
grupo controle. Demonstra que o simulador foi eficaz em sete vezes em relacdo ao
método tradicional (em pares) no aspecto de medir a PA em um periodo de dois

meses.

300

285
250 ‘ =-PA
207
200
150
100
71
- - =
o | | B

Controle (S1)- Parte | Experimental (S2)- Parte | Experimental (P2)- Parte | Experimental (S2)- Parte ||
Grupos

Quantitativo de PAs

Figura 34 — Quantitativo de PAs para cada Grupo Controle e Experimental
Fonte: Autoria propria.

Na Figura 35 apresenta o indicador de média movel da PAS e PAD dos
voluntarios do grupo Controle (S1) — Parte |, cuja referéncia é 120 x 80 mmHg.
Destacando-se que todos estavam em plenas condicdes fisicas e mentais durante a
coleta de dados, contudo alguns voluntarios diferenciam do valor da referéncia
como: as voluntarias 2 e 6 na PAS. Pois o0s especialistas em enfermagem, aborda na
parte clinica, que o valor maior que 10 mmHg em relacéo ao valor de referéncia da

PA é bem significativo, desta forma foi utilizado como critério nas Figuras 35 e 37.
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Figura 35 — Indicador de Média Mével do grupo Controle (S1) — Parte |
Fonte: Autoria propria.

A Figura 36 apresenta em forma de indicador quantas PAs cada voluntario do
Grupo Experimental (S2) — Parte | foram mensuradas no simulador. Por consequinte,
os voluntéarios 3 e 4 destacam-se por um numero significativo de medicdes de PA em
guase todas as programacoes do simulador que varia de E1 a E9, sequencialmente,
46 PAs e 82 PAs. Por outro lado a voluntaria9 fez uma Unica medicdo em cada PA,
exceto em E6 e E8, ademais sendo descartado para analise estatistica devido a

guantidade de amostra ser insuficiente.

1

mE1 E2 =E3 = E4 =ES

- ES E7 mESs E9

Quantitativo de PAs
O=2NWbLOO~N®OO

Voluntarios da pesquisa

Figura 36 — Indicador do quantitativo das PAs realizadas pelos voluntarios do grupo
experimental (S2) — Parte I.
Fonte: Autoria propria.

O item 4.1.2 da portaria 153 do INMETRO aborda que o erro maximo
admissivel no esfigmomandémetro em uso é de + 4 mmHg, assim na Figura 37 tem-
se o indicador de média movel das PAs coletas dos grupos experimentais.

Desta forma, os seguintes grupos nas respectivas programacoes ficaram fora
do range estabelecido: grupo (S2) — Parte | destaca-se em 8 PASs (E2, E3, E4, E5,
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E6, E7, E8 e E9) e 5 PADs (E4, E5, E6, E7 e E8) em relagcéo ao grupo (P2) e (S2) —

Parte II, respectivamente, 1 PAS (E7); e 5 PASs (E6, E7, E8 e E9).

250 1 mm Referéncia mm Media Total: $2- Parte ||
200 - mmMédia Total:S2-Parte|  —2 por Média Mével (Referéncia)
« mm Média Total: P2
o
s 190 -
st
=)
E 100 -
50 -
0 4
N\ N Y N D\ N N\ N\ D ) A N A N N N\ A )
AN SR A R A A A AR\ O A A A\
CC LT CCCTTIELELTT L

Programacgdes no SimMan

Figura 37 — Indicador de Média Mével dos grupos Experimentais: (S1) — Parte |, P1 e
(S2) — Parte 1l
Fonte: Autoria prépria.

A Figura 38 apresenta um indicador de desempenho resultando apenas trés
voluntarios, pois sdo 0s Unicos que vivenciaram 0 experimento tanto como grupo
controle quanto grupo experimental, sendo assim o S2_ Voluntario3 Il e
S2 Voluntarial Il apresentam um rendimento de 22% e o S2_Voluntario5 Il
apresenta um rendimento de 16% resultando um percentual superior quando utiliza

0 método de mensurar a PA com o simulador.

a1 &1

as
m Controle (S1) - Parte |
m Experimental (S2) - Parte 11

10

0
0
e}

S2_ WVoluntario3_ Il S2_Voluntariob_ Il S2_Voluntaria1_ll
Voluntariosdo CTEnfT

Figura 38 — Indicador de desempenho em relacéo ao quantitativo de PAs utilizando os
dois métodos tradicional e com o simulador
Fonte: Autoria propria.



4.3 APLICACAO DO POS-TESTE

Nesta secdo serdo abordados os resultados da aplicacdo do poés-teste para
0S grupos controle (S1) — parte | e experimental (S2) — parte | e Il. Contudo os

grupos S1 — Parte Il, P1 e P2 ndo responderam este pos-teste.

4.3.1 Grupo Controle (S1) — Parte |

De um total de oito voluntarios que responderam o pré-teste e participaram do
experimento, trés voluntarias (37,50%) ndo responderam este pos-teste. Logo,

obteve-se a seguinte Tabela 18 e conseqlentemente a Figura 39.

Tabela 18 — Aplicacé@o do P6s-Teste com 17 questdes objetivas na escala Likert — grupo
controle (S1) — Parte I.

Perguntas TIcD)Ithragdn?e Discordo Neutro Concordo t%?a:}(r:notarr?toe:
1 -- -- - 2 (40%) 3 (60%)
2 - - - 2 (40%) 3 (60%)
3 4 (80%) 1 (20%) - - -

4 1 (20%) 3 (60%) - 1 (20%) -

5 -- -- 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)
6 - - 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%)
7 -- -- 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%)
8 - - - 1 (20%) 4 (80%)
9 -- -- 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%)
10 - - - 1 (20%) 4 (80%)
11 -- -- - 1 (20%) 4 (80%)
12 - - 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)
13 -- -- - 1 (20%) 4 (80%)
14 - - 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%)
15 - - - - 5 (100%)
16 - - 1 (20%) - 4 (80%)
17 -- - - 1 (20%) 4 (80%)

Legenda: -- Sem resposta
Fonte: Autoria propria.

Na Figura 39 os voluntarios concordam totalmente em 58% com a
metodologia aplicada ao utiliza-la para a mensuracdo de PA com o método
auscultatério em pares. Esta porcentagem tem valor significativo considerando
inerente ao campo da pratica, pois mostraram motivados e conscientes para aplicar
o conhecimento em relacdo a seguranca do paciente (0 seu par) com ética.
(SCALABRINI NETO; FONSECA, BRANDAO, 2017).
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m Discordo totalmente
® Discordo

= Neutro

m Concordo

m Concordo totalmente

Figura 39 — Resposta das 17 perguntas do pés-teste grupo controle (S1) — Parte | na
escala Likert
Fonte: Autoria propria.

Em relacdo a pergunta 18, todos os voluntarios afirmam ser favoravel este
procedimento para o método de ensino pratico como uma ferramenta didatica do
Curso Técnico em Enfermagem do IFRR Campus Boa Vista (Adaptado de STANGE,
2012).

Contribui no ensino-aprendizagem. Aprimora conhecimentos. Nos da mais
seguranca na nossa area.

As perguntas 19 e 20 pede-se para citarem alguns pontos positivos e

negativos sobre a pratica realizada:

Positivos: Aprimorou meus conhecimentos teoricos; Melhorou minha
capacidade na afericdo de PA. Melhor conhecimento dos equipamentos do
laboratério; Interacdo com a equipe; Melhor desenvoltura no dia a dia nos
estagios. Aperfeicoamento no aprendizado. Negativos: Faltou apenas
dedicacéo e comprometimento dos colegas praticantes. Mais incentivos da
instituicdo para tais fins.

Nos resultados das pesquisas de Swamy et al.,, (2014) com o simulador,
abordam positivamente que os estudantes de medicina “A pratica foi boa e util,
assim como visualizar sinais clinicos nos monitores multiparamétricos para lidar com
0 caso clinico” e outro voluntario informa “é util examinar dentro do contexto clinico
como os sons fisioldgicos normais e anormais do SimMan®”. Ja a parte negativa, os
estudantes relatam “falta de realismo quando se compara a simulacéo clinica com o
exame em pares”.

A pergunta 21 exigiu que escrevessem frases usando pelo menos duas

destas palavras (espirito de equipe, assimilacdo dos conhecimentos, tomada de
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decisdo, praticas repetitivas, aperfeicoamento das técnicas, pressdo, feedback,

motivacdo, reusabilidade) sobre a experiéncia com as praticas realizada durante
esta pesquisa:

Participar desse projeto de pesquisa € uma motivagdo para a busca
constante do conhecimento; As praticas repetitivas despertaram em mim a
consciéncia de que sempre necessito atualizar-me. A participacdo na
pesquisa motiva os alunos a ter seguranca na aplicacdo no estagio; a
pratica repetitiva de afericho de PA aprimora o conhecimento no
aperfeicoamento das técnicas basicas; a assimilacdo de conhecimentos
torna os participantes segurados para tomar decisdes.

Na pergunta 22, se julgar necessario, sugestbes e outros comentarios da
pratica realizada (adaptado de DOURADO, 2014).

Acredito que este espaco devera ser explorado de forma continua pelos
futuros alunos do CTEnf. Ser& interessante inserir essas praticas na matriz
curricular de turmas iniciantes. Um projeto desses é de grande valio para a
enfermagem, pois marca a vida de cada estudante tal experiéncia adquirida
pro momento de aprendizagem se torna muito interessante, pois estimulara
0s muitos que amam a enfermagem e aprenderam com facilidade.

Alguns informantes de Dourado (2014) afirmam que: “A simulagédo torna a
pratica bem realista e representativa das situacdes reais” e o foco de um informante
do CTEnf mencionar que este projeto € de “grande valio e o estudante vai adquirir
uma experiéncia” entra em consonancia com o informante (A7) de Dourado (2014)
onde “O treinamento em bonecos € essencial para reduzir os erros

meédicos/profissionais de saude”.

4.3.2 Grupo Experimental (S2) — Parte |

Dos dez voluntarios que responderam o pré-teste, um voluntario (10%) nao
realizou o experimento com o simulador e trés voluntarios (30%) mais uma voluntaria
(10%) nao responderam este pds-teste. Em outras palavras, representando 50% (4
voluntarias e um voluntario) deste grupo experimental S2 — parte | resultou-se na
Tabela 19 e Figura 40.

Tabela 19 — Aplicac@o do Pés-Teste com 18 questbes objetivas — grupo experimental (S2) —

Parte I.
Perguntas s Discordo Neutro Concordo CEmoeno
Totalmente totalmente
1 - -- -- 3 (60%) 2 (40%)
2 - - - 4 (80%) 1 (20%)

3 - - 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)
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4 - - - 3 (60%) 2 (40%)
5 — - 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)
6 - - 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)
7 - - - 3 (60%) 2 (40%)
8 - - - 3 (60%) 2 (40%)
9 — - 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%)
10 - - 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)
11 — - - 3 (60%) 2 (40%)
12 - - - 3 (60%) 2 (40%)
13 — - - 2 (40%) 3 (60%)
14 - - 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%)
15 - - - 2 (40%) 3 (60%)
16 - - - 4 (80%) 1 (20%)
17 - - - 3 (60%) 2 (40%)
18 - - - 2 (40%) 3 (60%)

Legenda: -- Sem resposta
Fonte: Autoria prépria.

Na Figura 40 um quantitativo de 51% concordam com a metodologia
abordada na pratica com o simulador. Conforme Changping (2011) por meio da
simulagdo clinica os conhecimentos por parte dos voluntarios da pesquisa
constataram que é fundamental o uso integrado do simulador, sendo pertinente para
o dominio da fisiopatologia do paciente e resolucdo de problemas praticos no

ambiente clinico.

m Discordo Totalmente
mDiscordo

" Neutro

m Concordo

u Concordototalmente

Figura 40 — Resposta das 18 perguntas do pds-teste grupo experimental (S2) — Parte |
na escala Likert.
Fonte: Autoria propria.

Em relacdo a pergunta 19, por unanimidade dos voluntarios afirmam ser

favoravel este procedimento para o0 método de ensino como uma ferramenta didatica



82

do Curso Técnico em Enfermagem do IFRR Campus Boa Vista (Adaptado de

STANGE, 2012).

Auxilia no aperfeicoamento da técnica. Aprendemos mais e ficamos mais
confiante para realizacdo dos procedimentos em pacientes reais. Vai
complementar nosso aprendizado. Aprendizado cem por cento. E didatico e
muito satisfatorio.

Conforme os estudantes de medicina das pesquisas de Swamy et al., (2014):

th 113

“O SimMan® tem liberdade de apalpar”, “o paciente nao é verdadeiro, pode-se errar

sem medo” desta forma facilita o aprendizado e desenvolvimento de habilidades.

As perguntas 20 e 21 pediram para citarem alguns pontos positivos e

negativos sobre a prética realizada:

Positivos: Clareza dos objetivos; aperfeicoamento da técnica; sinais
proximos aos reais. Mais aprendizagem e confian¢a nos procedimentos. Me
ajudou a aferir a PA com mais facilidade; Mim deixou mais confiante;
Complementou meu aprendizado; o SimMan® é 6timo para aprender a
aferir a PA. Nos fornece conhecimentos, pratica e seguranca. Foi associado
praticas e simulacdo, consegue desenvolver mais conteldo na pratica.
Negativos: quatro voluntarios deixaram em branco e apenas um voluntario
respondeu que poderia ser mais tempo de coleta de dados, poderia ter mais
SimMan®.

Um informante das pesquisas de Swamy et al., (2014) destaca negativamente

gue a experiéncia com o simulador tem-se: “Falta de interacdo e incapacidade de

realizar alguns exames”, ja na pesquisa de Dourado (2014) os informantes

mencionam positivamente “A situacao fica mais pratica e real (A10)” e “A pratica

ajuda na memorizagéo da teoria (A4).”

A pergunta 22 exigiu-se gque escrevessem frases usando pelo menos duas

destas palavras (espirito de equipe, assimilacdo dos conhecimentos, tomada de

decisdo, praticas repetitivas, aperfeicoamento das técnicas, presséo, feedback,

motivacdo, reusabilidade) sobre a experiéncia com as praticas realizada durante

esta pesquisa:

O espirito de equipe foi essencial para a realizagdo das coletas; esta
pesquisa foi essencial para o aperfeicoamento das técnicas. O SimMan®
me deu mais motivacido para a realizacdo do procedimento. E preciso
praticas repetitivas para chegar ao aperfeicoamento das técnicas; E
necessario muita motivagcdo para assimilagdo dos conhecimentos. Quando
estivermos espirito de equipe nossos pacientes serdo agradecidos.
Precisamos de mais motivacao.
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Na pergunta 23, se julgar necessario, sugestdes e outros comentarios da

pratica realizada (adaptado de DOURADO, 2014), no entanto dois voluntarios

deixaram em branco.

O projeto esta sendo oportuno para o aprendizado e aperfeicoamento das
técnicas para nossa vida profissional como um todo. E que em todos os
cursos Técnico em Enfermagem os alunos possam ter aulas praticas com o
SimMan®, pois é importante termos mais experiéncias antes dos estagios.
N&o tenho, pois estive presente pouco tempo, mas percebi que tudo foi de
acordo e atendeu as expectativas.

As sugestdes e comentarios dos voluntarios da pesquisa entram em
consonancia com os estudantes de medicina das pesquisas de Swamy et al., (2014)
em “Deu-se a oportunidade de examinar e aprender sobre sinais anormais, de forma
a aprender e diferenciar de sinais fisiolégicos normais dos anormais” ja um outro
estudante “melhorou meu conhecimento, escuto o coracdo e pulmao”. Em outras
palavras, com o simulador facilita o desenvolvimento de habilidades antes de ir a um

cenario real.

4.3.3 Grupo Experimental (S2) — Parte Il

Invertendo de Grupo controle (S1) — parte | para Grupo experimental (S2) —
parte Il sdo constituidos por uma voluntaria e dois voluntarios representando 37,5%
dos participantes que realizaram a medicdo de PA em pares. Assim, esses

voluntarios realizaram o experimento no simulador e obtiveram a seguinte Tabela 20

e a Figura 41.
Tabela 20 — Aplicacédo do Pés-Teste com 18 questbes objetivas — grupo experimental (S2) —
Parte .
Perguntas T?ti?rﬁ:adn?e Discordo Neutro Concordo Concordo totalmente
1 - -- -- 2 (67%) 1 (33%)
2 - - - 2 (67%) 1 (33%)
3 = = 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)
4 - - - 2 (67%) 1 (33%)
5 = = = 2 (67%) 1 (33%)
6 - - - 2 (67%) 1 (33%)
7 - -- -- 2 (67%) 1 (33%)
8 - - - 2 (67%) 1 (33%)
9 - = 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)
10 - - - 2 (67%) 1 (33%)
11 - -- -- 2 (67%) 1 (33%)
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12 - - - 2 (67%) 1 (33%)
13 - - - 2 (67%) 1 (33%)
14 - - 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)
15 - - - 2 (67%) 1 (33%)
16 - - - 2 (67%) 1 (33%)
17 - - - 2 (67%) 1 (33%)
18 - - - 1 (33%) 2 (67%)

Legenda: -- Sem resposta
Fonte: Autoria prépria.

Na Figura 41 os voluntarios concordam totalmente (54%) que a metodologia

de simulacao clinica é atrativo e essencial para contribuir no desenvolvimento de
habilidades durante o CTEnf do IFRR.

® Discordo Totalmente
m Discordo
MNeutro
= Concordo
= Concordo totalmente

Figura 41 — Resposta das 18 perguntas do pés-teste grupo experimental (S2) — Parte Il
usando a escala Likert
Fonte: Autoria propria.

O resultado de 54% apresentado na Figura 41 é equivalente aos resultados
de Swamy et al., (2013) ap0s a utilizagdo do simulador quando comparado a técnica
tradicional em pares, resultando nos estudantes um conhecimento para o
desenvolvimento de habilidades clinicas, assim como seres capazes de distinguir
sinais normais dos anormais e ser propicio para a aprendizagem.

Esta pratica vivenciada resultou-se em um nivel de satisfacdo, transferéncia
de conhecimentos assimilados para a exceléncia profissional, onde Scalabrini Neto,
Fonseca e Branddo (2017) afirmam que a simulagdo clinica é uma estratégia
educacional e cendrios similares aos reais tendem a uma postura pro-ativa,
aprendizagem colaborativa, motivacional e significativa que estes voluntarios
obtiveram reflexado e retencdo em novos saberes.

Em relacdo a pergunta 19, todos os voluntérios do grupo experimental (S2) —

Parte Il afirma ser favoravel a este procedimento para o método de ensino como
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uma ferramenta didatica do Curso Técnico em Enfermagem do IFRR - Campus Boa

Vista (Adaptado de STANGE, 2012).

Amplia conhecimento. Considero seu uso imprescindivel para o Curso
Técnico em Enfermagem. Vai permitir que outros alunos, assim como eu,
tenha mais firmeza e certeza na hora de realizar em pessoas reais.

Os informantes de Dourado (2014) mencionam que “A situacdo fica mais
pratica e real” assim como “A maioria das duvidas surge quando tentamos exercer”,
ou seja, os estudantes tém medo antes de exercer suas habilidades clinicas em
pessoas reais, e por ventura, o uso deste simulador contribui significativamente para
vencer o obstaculo do conhecimento tedrico-pratico.

As perguntas 20 e 21 pediram para citarem alguns pontos positivos e

negativos sobre a prética realizada:

Positivos: Contribui para o exercicio da pratica no estagio; equivale a
realidade hospitalar; contribui para um olhar critico no dia a dia. Melhorou o
aprendizado; seguranca na realizacdo do procedimento. A pulsacdo é bem
real e baseado nisso faz com sejamos aptos a realizar com convicgdo em
pessoas. Negativos: Um voluntario ndo respondeu. Todas as turmas
deveriam praticar no inicio do curso. N&o vi pontos negativos.

Changping (2011) afirma que atualmente h& mais estudantes e menos
pacientes, contudo o simulador contribui significamente para promover as
habilidades clinicas dos estudantes de enfermagem e ganhos em tempo e eficiéncia
assim como € propicio em economia dos recursos financeiros da IES.

A pergunta 22 pediu-se que escrevessem frases usando pelo menos duas
destas palavras (espirito de equipe, assimilacdo dos conhecimentos, tomada de
decisédo, praticas repetitivas, aperfeicoamento das técnicas, pressédo, feedback,
motivagdo, reusabilidade) sobre a experiéncia com as praticas realizada durante

esta pesquisa:

A prética realizada de forma repetitivas aprimora o conhecimento; a
experiéncia adquirida da seguranca para uma tomada de decisdo. As
praticas repetitivas proporcionam mais seguranca; o uso desse experimento
contribue para o aperfeicoamento das técnicas utilizadas. As aulas praticas
repetitivas, fez com que nos tenhamos um aperfeicoamento das técnicas.

Na pergunta 23, se julgar necessario, sugestbes e outros comentarios da
pratica realizada (Adaptado de DOURADO, 2014), no entanto dois voluntarios

deixaram em branco.
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Inseri essa pratica aos alunos no estagio de fundamentos que é realizado
no IFRR, antes da ida para o Hospital Geral de Roraima. Que o uso do
simulador seja fortalecido no Curso Técnico em Enfermagem como uma
pratica inovadora. Podemos aproveitar mais o boneco utilizando o que ele
tem a nos oferecer de conhecimento em nossa éarea.

Swamy et al., (2013) concluem que os estudantes de medicina podem usar o
simulador de forma a obter uma aprendizagem significativa e motivadora para o
desenvolvimento de habilidades clinicas.

Ademais, Changping (2011) afirma que a aplicacdo do simulador € uma “caixa
aberta” de forma que os professores de enfermagem possam ampliar o0s
conhecimentos tedricos e praticos em diferentes casos clinicos realisticos com foco
em melhorar a capacidade do julgamento clinico e ético integrado a resolucéo de
problemas.

Na pesquisa de Swamy et al., (2014) a maioria dos voluntarios responderam,
gue concordam totalmente o experimento com o simulador, pois melhoraram suas
aprendizagens de forma significativa. As respostas dos voluntarios de Swamy et al.,
(2014) como: “Tanto SimMan® como em pares € pratico e significativo” contudo o
simulador foi mais eficaz que o exame em pares e 0S mesmos recomendaram 0 USO
do simulador durante a execugcdo do curso, como foi sugerido pelo grupo

experimental (S2) — Parte Il.

4.4 ANALISE ESTATISTICA DAS PRESSOES ARTERIAIS

O método utilizado para analisar os grupos: experimental e controle veio por
meio dos questionarios aplicados visando uma analise estatistica, quantitativa e
gualitativa.

Na analise estatistica utilizou-se o software Minitab® como ferramenta para
verificar os dados da PA tanto para o grupo controle quanto o experimental em
relacdo aos experimentos praticos. O grupo experimental tem-se a Tabela 2 do
capitulo 3 como valores de referéncia, ou seja, valor verdadeiro. O grupo controle
adotou-se um valor de referéncia em 120 x 80 mmHg como uma PA normal a todos
os voluntarios conforme a VII Diretriz de Hipertenséo Arterial.

Inicialmente classificam-se as amostras quanto ao teste de normalidade,
comprovar se os dados das PAs sdo parametros normais, consequentemente, a

depender do resultado do p-valor, utiliza-se o t de Student (teste paramétrico caso p-



87
valor > 0,05) ou Teste de Wilcoxon (teste ndo paramétrico caso p-valor < 0,05) para

comprovar se nao necessita de treinamento no procedimento auscultatério da PA de
forma individualizada.

Para amostras normais usa-se 0 ANOVA (analise de variancia), caso
contrario utiliza-se o teste de Kruskal-Wallis como um teste nao-paramétrico
permitindo somar no processo da habilidade do procedimento auscultatério em
distinguir dentro de um grupo quais sédo os voluntarios com suas respectivas PAs

correspondentes se necessita de mais treinamento.

4.4.1 Analise Estatistica do Grupo Controle (S1) — Parte |

A Tabela 21 apresenta os valores do P-valor devido ao teste de normalidade

integrado ao teste t de Student e teste de Wilcoxon.

Tabela 21 — Valores do P-valor do S1 — parte | das PAs quanto ao teste de normalidade de
Anderson-Darling, teste de t de student para amostras normais e teste t de Wilcoxon para

néo-normais
Testes Normalidade tde Student_ou testetde
Wilcoxon
Voluntério 4

. : Voluntério

(inserido p-valor p-valor p-valor p-valor (fez a

0 (PAS) (PAD) (PAS) (PAD) e
. medicao)

manguito)

0,025 0,031 0,1 0,059 S1_Voluntario5
S1_Voluntéarial 0,227 ** 0,5 *x S1 Voluntario3
0,047 0,047 0,371 0,371 S1_Voluntaria7
S1 Voluntaria2 * * * * S1 Voluntario5
0,110 0,022 0,043 0,584 S1_Voluntaria7
S1 _Voluntéario3 ik ik ok ok S1_Voluntario5
0,193 0,482 0,172 0,482 S1_Voluntario8
S1 Voluntariad * ** * ** S1 Voluntario5
*x *x o *x S1 Voluntaria4
** ** ** *x S1 Voluntaria2
L. 0,227 0,227 0,5 0,5 S1_Voluntaria

S1_Voluntério5 -
<0,005 0,143 0,363 0,611 S1 Voluntarial
* *x * *x S1 Voluntaria7
0,227 0,227 0,605 0,205 S1_Voluntario3
S1 Voluntariab 0,227 0,227 0,295 0,50 S1_Voluntario5
<0,005 0,143 0,059 0 S1_Voluntario3
S1_Voluntéria7 0,631 0,487 0,035 0,063 S1 Voluntario8
0,255 0,047 0,215 0,371 S1_Voluntérial

S1 _Voluntério8 0,059 0,075 0,017 0,007 S1_Voluntario3
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0,227 ** 0,070 *x S1 Voluntaria7

Legendas: * PA com valores iguais; ** PA idéntico ao valor esperado; ***Amostras insuficientes para
analise; **** Nao ha amostras.
Fonte: Autoria propria.

Da Tabela 21, pode-se extrair que:

e PAS — Quatro amostras ndo sao normais; dez amostras sdo normais;
trés amostras tém valores iguais (*); duas amostras tém valores
idénticos ao valor esperado da Tabela 2 (**) e uma amostra é
insuficiente para analise (***).

e PAD - quatro amostras ndo sao normais; oito amostras S0 normais;
uma amostra tem valores iguais (*); seis amostras tém valores
idénticos ao valor esperado da Tabela 2 (**) e uma amostra é
insuficiente (***) para analise estatistica.

Em outras palavras, de vinte PAs mensuradas, seis PASs e oito PADs séo
invalidas para andlise estatistica, pois ndo tem variancia nas amostras coletadas. Da
Tabela 21, pode-se ser representa através da Figura 42 conforme a metodologia do
capitulo 3 tem-se onze hipéteses nula na PAS e dez na PAD e trés hipotese
alternativa na PAS e apenas duas na PAD. O termo invalido é composto por (*) e (**)

e (***) )

EHo(S)

= Ho(D)

®Ha(S)

EHa(D)
Invalido_PAS

® Invalido_PAD

Quantitativo de Voluntarios

Grupo Controle (1) - Parte |

Figura 42 — Quantitativo de voluntarios do Grupo controle (S1) — Parte | x teste t de
Student ou teste de Wilcoxon.
Fonte: Autoria propria.
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As Tabelas 22 e 23 apresentam os valores do p-valor, respectivamente da

PAS e PAD, devido ao teste de normalidade para o grupo experimental (S2) — Parte

Tabela 22 — Tabela do p-valor das PASs em mmHg usando o teste de normalidade

(Anderson-Darling) no grupo S2 - parte |.

E E E E E E E E E

Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
S2 Voluntariol 0,057 0,227 0,057 0,227 2 @ 0,227 @ 0,057
S2_Voluntario2 0,067 0,249 0,057 0,057 0,616 0,057 0,057 0,057 0,487
S2 Voluntario3 <0,005 <0,005 0,017 0,067 0,029 <5 0,007 0,007 <0,005
S2 Voluntario4 <0,005 0,009 <0,005 0,305 0,070 0,075 0,114 <0,005 <0,005
S2 Voluntariab 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227
S2_Voluntaria7 0,057 0,227 0,227 * 0,057 * 0,227 0,426 0,227
S2 Voluntaria8 0,057 0,057 0,487 <5 @ 0,631 0,057 0,057 0,169

SZ_VO | u n t él’l a9 *k% *k% *k% *%% *k% *kkk *%%k *kk*k *%%
S2 Voluntarial0 0,631 @ 0,399 0,200 0,057 0,057 0,057 0,631 0,334

Legendas: * PA com valores iguais; ** PA idéntico ao valor esperado; *** Amostras insuficientes para

analise; **** Nao ha amostras

Fonte: Autoria propria.

Tabela 23 — Tabela do p-valor da PADs em mmHg usando o teste de normalidade (Anderson-
Darling) no grupo S2 - parte |.

E E E E E E E E E

Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
S2 Voluntariol 0,487 0,227 ** 0,227 0,227 * 0,227 * 0,334
S2_Voluntério2 *x 0,057 * 0,565 0,249 0,565 0,057 0,334 0,200

Ari * < *% *% *% * *

S2_Voluntario3 0,005 0,014 <0,005
S2_Voluntario4 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,037 0,393 <0,005
S2_Voluntéaria6 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 * 0,227 0,227 0,227
S2_Voluntéaria7 *x 0,227 0,227 0,227 0,057 * 0,227 0,057 0,227
S2_Voluntéria8 0,057 * ** * 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057

SZ_VO I u ntér' ag *k%k *%% *% *k% *%k% *kkk *k% *kkk *k%
S2_Voluntérial0 0,057 0,057 ** 0,487 0,631 0,067 0,057 0,565 0,631

Legendas: * PA com valores iguais; ** PA idéntico ao valor esperado; *** Amostras insuficientes para

analise; **** Nao ha amostras

Fonte: Autoria propria.

Dos cento e sessenta e um (161) testes de normalidade das Tabelas 24 e 25,

resultasse em: vinte e trés amostras ndo-normais (treze PASs e dez PADs); noventa

e guatro sado normais (cinqgienta e um PASs e quarenta e trés PADs); (*) dezesseis
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PAs tém valores iguais (onze PASs e sete PADs); (**) onze PADs idéntico ao valor

esperado; (***) treze amostras séo insuficientes para analise estatistica (sete PASs e
seis PADSs); e (****) quatro PAs ndo ha amostras (duas PASs e duas PADs).

Nas Tabelas 24 e 25 onde aplicou-se o t de Student ou teste de Wilcoxon a
depender do p-valor da tabela 22 e 23 conforme as medi¢c6es dos voluntarios para

cada programacao no simulador.

Tabela 24 — Tabela do p-valor da PAS em mmHg usando o t de Student ou teste de Wilcoxon
para o grupo S2 - Parte |.

E E E E E E E E E

Voluntéario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
S2 Voluntariol 0,057 0,3 0,4 0,07 <5 <5 0,1 @ 0,057

S2_Voluntario2 0,08 0,3 0,08 0,07 0,1 0,1 0,057 0,02 0,1
S2_Voluntéario3 0,1 0,022 0,059 0,007 0,059 * 0,036 0,036 0,014
S2_Voluntario4 0,022 0,033 0,006 0,003 0 0,001 0,001 0,009 0,009

S2_Voluntéaria6 1 0,5 0,295 0,126 0,323 0,07 0,126 0,077 0,464
S2_Voluntaria7 0,13 0,395 0,344 * 0,038 * 0,126 0,166 0,258
S2_Voluntaria8 0,222 0,057 0,118 * * 0,074 0,667 0,184 0,122
SZ_VO I u ntérl ag *kk *k%k *k% *k% *k% *kkk **% *kkk *k%

S2_Voluntérial0 0,225 * 0,102 0,214 0,01 0,057 0,0/3 0,109 0,157

Legendas: * PA com valores iguais; ** PA idéntico ao valor esperado; *** Amostras insuficientes para
andlise; **** Ndo h4 amostras
Fonte: Autoria propria.

Tabela 25 — Tabela do p-valor da PAD em mmHg usando o t de Student ou teste de Wilcoxon
para o grupo S2 - Parte I.

E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
S2 Voluntéariol 0,2 0,5 o 1 0,7 ka 0,6 * 0,3
S2 Voluntario2 ** 0,4 *x 0,8 0,4 0,8 0,1 0,9 0,371
S2 Voluntéario3 * 0,1 *x ** *x 0,1 * * 0,371
S2 Voluntario4 0,181 0,036 1 0,593 1 0,014 0,059 0,008 0,1
S2_ Voluntéaria6 0,5 0,5 0,295 0,795 0,639 * 0,323 0,445 0,037
S2_Voluntaria? o 1 0,5 0,5 0,184 * 0,205 0,038 0,558
S2 Voluntaria8 0,184 * *x ** 0,423 0,423 0,667 0,338 0,423
SZ_VO I u ntérl ag *k% *%% *% *k%k *k%k *kkk *k% *kkk *k%k

S2_Voluntarial0 0,057 0,423 **x 0,742 0,225 0,667 0,038 0,691 0,762

Legendas: * PA com valores iguais; ** PA idéntico ao valor esperado; *** Amostras insuficientes para
andlise; **** Ndo h4 amostras
Fonte: Autoria propria.

As Tabelas 24 e 25 resultam em noventa e quatro (94) amostras

apresentando hipétese nula (Ho) implica que ndo ha necessidade de mais



91
treinamentos, contudo vinte e trés (23) amostras apresentam hipGtese alternativa

(Ha) necessitando urgentemente de treinamento. De uma forma geral, em todas as
colunas ha predominancia da Ho, com excecdo em duas programacdes: E3(PAD)
tem-se mais amostras invélidas que Ho e enquanto o E5(PAS) o quantitativo de
Ho(PAS) é igual a Ha(PAS).

Um ponto interessante das Tabelas 24 e 25 é o destaque de S2_Voluntario4,
pois apresenta 0 maior quantitantivo de Ha dentre os voluntérios, totalizando doze,
sendo nove Ha na PAS e trés Ha na PAD, ressaltando que o mesmo mensurou-se
oitenta e duas (82) PAs, € o maior quantitativo de PAs dentre os voluntarios do
grupo (S2) — Parte I.

As Tabelas 26 e 27 apresentam os resultados do ANOVA aplicado no grupo
experimental (S2) — Parte |, ressaltando que utilizasse apenas nas amostras
normais, sendo assim, apenas trés programacdes do simulador na PAS (E6, E7 e
E8), foi detectado que alguns voluntarios necessitam de mais treinamentos no
procedimento auscultatério da PA devido ao p-valor ser menor que 0,05. Os
respectivos voluntarios sao:

e EG6(PAS) - Voluntérios 02 e 04; Voluntarias 06 e 10;
e E7(PAS) - Voluntérias 06 e 10;
e E8(PAS) - Voluntérios 02; Voluntarias 06, 07 e 10.

Percebe-se que as voluntarias 06 e 10 estdo entre as trés programacdes
citadas, sequecialmente, tem-se duas e trés medicbes de PA no simulador. Uma
observacdo no voluntario 4 que o mesmo tem-se 9 medicdes de PA no E6(PAS),
superior aos demais, € mesmo assim apresentou-se uma hipétese alternativa.
Relembrando, os voluntarios 02 e 06 ja apresentaram no pré-teste valores
incorentes da PA.

Tabela 26 — Tabela do ANOVA na PAS em mmHg para o grupo experimental (S2) - parte |

E E E E E E E E E
Voluntério 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
S2 Voluntéariol == -- Ho --
S2 Voluntario2 Ha Ho Ha
S2 Voluntéario3 -- -- = == == -- -- --
S2 Voluntario4 -- -- -- Ha Ho -- --
S2_ Voluntéaria6 Ha Ha Ha
S2 Voluntaria? -- -- Ho Ha

S2_ Voluntéaria8 == == Ho Ho Ho
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S2 Voluntaria9 -- -- -- -- -- -- - - .
S2 VoluntarialO -- Ha Ha Ha
p-valor 0,292 0,896 0,072 0,068 0,052 0,007 0 0,01 0,501

Legendas: -- Nao est4 selecionado para a andlise
Fonte: Autoria prépria.

Tabela 27 — Tabela do ANOVA na PAD em mmHg para o grupo experimental (S2) - parte |
E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)

S2 Voluntariol -- - -
S2_Voluntério2 -- -

S2_Voluntéario3 -- -- o= = - - - - -
S2_Voluntério4 - - - - - - _
S2 Voluntariab --

S2_Voluntéaria7 -- -

S2 Voluntaria8 = - -

S2_Voluntéria9 - - - - - - - - -
S2 VoluntarialO ==

p-valor 0,422 0517 019 0980 0873 051 0,052 0,08 0,118

Legendas: -- N&o est4 selecionado para a analise
Fonte: Autoria propria.

Nas Tabelas 28 e 29 apresentam apenas 0s voluntarios 3 e 4 destacam-se
com amostras de PAs ndao-normais, contudo sao os que tiveram o maior nimero de
PAs mensuradas no simulador em relacdo aos demais. Ademais, por meio da
andlise de Kruskal-Wallis, todos apresentam uma hip6tese nula com excessdo na
programacao E9(PAD) onde o voluntario 4 necessita de mais treinamentos.

Tabela 28 — Tabela da PAS em mmHg pela andlise do Kruskal-Wallis para o grupo
experimental S2 - parte |
E E E E E E E E E

Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
S2 Voluntéariol == -- -- -- = — - - -
S2 Voluntario2 -- -- -- -- - - - - -
S2_Voluntéario3 X X X -- -- - - X X
S2_Voluntéario4 X X X - -- -- - X X
S2_ Voluntéaria6 == -- -- -- = = - - -
S2_ Voluntaria7 -- -- -- -- - - - - -
S2 Voluntéaria8 == -- -- -- = = - - -
S2 Voluntaria9 -- -- -- -- - - - - -
S2 VoluntarialO == -- -- -- == = - - -

p-valor 0,178 0,331 0,780 -- - -- - 0,06 0,208

Legendas: X - Esta selecionado para a andlise, -- - Ndo selecionado para analise
Fonte: Autoria propria.
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Tabela 29 — Tabela da PAD em mmHg pela analise do Kruskal-Wallis para o Grupo
experimental S2 - parte |
E E E E E E E E E
Voluntério 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)

S2 Voluntariol = -- -- -- o= - - - -
S2 Voluntéario2 -- -- -- -- - - - - -
S2 Voluntario3 = X o= - - X - - Ho
S2_Voluntéario4 - X -- - -- X - - Ha
S2_Voluntaria6 = -- -- -- o= - - - -
S2 Voluntaria7 -- -- -- -- - - - - -
S2 Voluntaria8 = -- -- -- = - - - -
S2_ Voluntaria9 -- -- -- -- - - - - -
S2 Voluntarialo = -- -- -- = - - - -
p-valor - 0,741 - - - 0,47 -- -- 0,018

Legendas: X - Esta selecionado para a analise, -- - Nao selecionado para analise
Fonte: Autoria propria.

4.4.3 Analise Estatistica do Grupo Experimental (S2) — Parte Il

As Tabelas 30 e 31 apresentam os valores de p-valor do teste de normalidade
de Anderson-Darling realizada no Minitab®, resultando em vinte (20) amostras

normais, vinte e oito (28) amostras ndo-normais e cinco (5) invalidas para analise.

Tabela 30 — p-valor da PAS em mmHg com o teste de normalidade de Anderson-Darling do
grupo experimental (S2) - parte Il

E E E E E E E E E

Voluntéario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)

P < o < < < < < < <
S2_vVoluntarios_ll g 557 0,005 0,005 0,005 0005 0,005 0,005 0,005

S2_Voluntario3_ll 0,045 * 0,152 0,098 <0,005 0,458 0,200 0,848 0,037
S2_Voluntarial_Il 0,02 001 0283 0412 0,754 0,016 0,080 <0,005 0,145

Legenda: * PA com valores iguais, ** PA idéntico ao valor esperado
Fonte: Autoria propria.

Tabela 31 — p-valor da PAD em mmHg com o teste de normalidade de Anderson-Darling do
grupo experimental (S2) - parte |l

E E E E E E E E E
Voluntéario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
2.0 o < < < < < <
22 Vel TEee, | <0005 <0005 4455 (005 0005 0005 0005 0,005
S2 Voluntario3_ll  * <0005 0017 0200 0298 0109 <0005 <0005  **
S2 Voluntarial Il 05 0013 0135 0273 0273 0621 0129 0502 <0,005

Legenda: * PA com valores iguais, ** PA idéntico ao valor esperado
Fonte: Autoria propria.
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Dos resultados das Tabelas 30 e 31 originou-se as Tabelas 32 e 33 com as

respectivas aplicacdes do t de Student ou teste de Wilcoxon.

As Tabelas 32 e 33 apresentam vinte (20) amostras de Ho e enquanto a Ha
apresenta vinte e nove (29), ou seja, estes voluntarios necessitam de mais
treinamento. Os voluntarios inseridos nas seguintes programacfes das PADs: ES,
E4 e E5 ndo ha necessidade de treinamento. O voluntario5 e voluntarial

apresentam nove (9) Ha, enquanto o voluntario3 resultou em 11 Ha.

Tabela 32 — p-valor da PAS em mmHg com o teste t de Student ou teste de Wilcoxon do
grupo experimental (S2) - parte Il
E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)

S2_Voluntario5_II 0,009 * 0,009 0,014 0,009 0,009 0,009 0,009 0,155
S2_Voluntéario3_Il 0,022 * 0 0 0,009 0 0,009 0 0
S2_Voluntarial Il 0,059 0,05 0,001 0,002 0,022 0,059 0 0,059 0

Legenda: * PA com valores iguais, ** PA idéntico ao valor esperado
Fonte: Autoria propria.

Tabela 33 — p-valor da PAD em mmHg com o teste t de Student ou teste de Wilcoxon do
grupo experimental (S2) - parte Il

E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
S2 Voluntario5_lI @ 0,059 0,059 0,499 0,205 0,176 0,018 0,014 0,726
S2 Voluntario3_lI * 0,022 0,371 1 0,347 0,081 0,036 0,014 *x

S2_Voluntarial_II 0,002 0,059 0,142 0,099 0,081 0,002 0 0,024 0,1

Legenda: * PA com valores iguais, ** PA idéntico ao valor esperado
Fonte: Autoria propria.

As Tabelas 34 e 35 apresentam o ANOVA no grupo experimental S2 — Parte
II. Apenas em E4(PAD) e E6(PAD) apresentam um p-valor maior que 0,05 logo estes
voluntarios ndo ha necessidade de treinamentos. Contudo, o voluntario5 e
voluntarial necessitam de treinamentos, respectivamente, nas seguintes

programacdes das PADs: E3; E2, E5 e EO9.

Tabela 34 — Tabela da PAS em mmHg pelo ANOVA para o grupo Experimental (S2) - parte |
E E E E E E E E E
Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)

S2_Voluntério5_lI - -- = = = - - - -
S2_Voluntéario3_lI - - - - - - - - -
S2_Voluntérial_ll - = == = — - - - -

p-valor - XX - - - -- - -- --

Legendas: -- Nao esta selecionado para analise; XX - amostra insuficiente para analise
Fonte: Autoria propria.




95
Tabela 35 — Tabela da PAD em mmHg pelo ANOVA para o grupo Experimental (S2) - parte |l

E E E E E E E E E
Voluntério 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)
S2_Voluntario5_lI -- Ho Ha Ho -- - Ho
S2_Voluntério3_ll -- -- Ho Ho -- -- --
S2_Voluntarial Il -- Ha Ho Ha -- -- -- Ha
p-valor XX 0 0,003 0,2 0,012 0,353 - - 0

Legendas: -- Nao esta selecionado para analise; XX - amostra insuficiente para analise
Fonte: Autoria propria.

As Tabelas 36 e 37 apresentam o teste de Kruskal-Wallis para o grupo
experimental (S2) - Parte IlI, resultando que o voluntario 5 apresenta mais hipoteses
alternativa do que a voluntaria 1, onde o mesmo mediu 4 amostras a mais que a
voluntaria, em outra forma de representar numericamente, temos:

e Voluntario5 > 9 Ha [E1(PAS), E3(PAS), E4(PAS), E5(PAS), E6(PAS),
E7(PAS), E7(PAD), E8(PAS), E8(PAD) e E9(PAS)];
e Voluntério3 > 1 Ha em E1(PAS);
e Voluntarial > 5 Ha [E3(PAS), E4(PAS), E5(PAS), E7(PAS) e
E9(PAS)].
Assim, por meio da analise estatistica, apontam o déficit na determinada PA

gue necessita de mais treinamento representada por meio da Hipétese alternativa.
Tabela 36 — Tabela da PAS em mmHg usando Kruskal-Wallis para o S2 - Parte |l

E E E E E E E E E
Voluntério 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS) (PAS)
S2_Voluntério5_ll Ha -- Ha Ha Ha Ha Ha Ha --
S2 Voluntario3_ll Ha -- Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
S2 Voluntarial |l -- -- Ha Ha Ha -- Ha -- Ha
p-valor 0 XX 0 0 0,009 0,001 0 0 0

Legendas: -- N&o esta selecionado; XX amostra insuficiente para andlise
Fonte: Autoria propria.

Tabela 37 — Tabela da PAD em mmHg usando Kruskal-Wallis para o S2 - Parte I

E E E E E E E E E

Voluntario 1 2 8 4 5 6 7 8 9
(PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD) (PAD)

S2_Voluntério5_lI = == — - - - Ha Ha _

S2_Voluntario3_ll -- -- -- -- - - Ho Ho -

S2_Voluntarial_ll - -- -- -- = -- Ho Ho -

p-valor XX -- -- -- -- -- 0 0 -

Legendas: -- Nao esta selecionado; XX amostra insuficiente para analise
Fonte: Autoria propria.
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4.5 COMENTARIOS

Os resultados da estatitisca evidenciam que o uso do simulador, em
diferentes tipos de PA demonstra ser um recurso tecnolégico da engenharia
biomédica de forma a solidificar a experiéncia do mundo real para o desempenho de
profissionais do Curso Técnico em Enfermagem na evolu¢cdo das habilidades
clinicas com a retencdo do conhecimento surgindo novos protocolos e outras
paradigmas no sistema de saude.

Apesar de algumas amostras de PAs serem invalidas (*) e (**) para a
estatistica, mas do ponto de vista clinico sdo validos e propicios para este projeto
ser um processo continuo e integrado para as melhorias continuas do futuro
profissional.

Segundo as pesquisas de Hora, Monteiro, Arica (2010) o coeficiente alfa (a)
de Cronbach é conhecido e usado mundialmente na literatura académica como
pardmetro de confiabilidade nos resultados em questionarios. E na revisdo
sistematica de Kardong-Edgren, Adamson, Fitzgerald (2010) abordam o0 seu uso em
varios artigos cientificos na avaliacdo do simulador.

O pés-teste utilizou-se a escala Likert, transformando-a em valores numeéricos
de (1 — discordo totalmente a 5 — concordo totalmente) foi possivel calcular por meio
do software Minitab® o coeficiente alfa (a) de Cronbach obtendo os seguintes
valores nos grupos: Controle (S1) — Parte | (a = 0,93), Experimental (S2) — parte | (a
=0,97) e Experimental (S2) — Parte Il (a = 0,99).

Como os valores do coeficiente alfa (a) de Cronbach estdo acima de 0,90
(onde os valores preferidos ficam na faixa de 0,80 a 0,90), desta forma ha
consisténcia interna e sdo aceitdveis nos resultados, porém h& necessidade de
eliminar algumas perguntas, pois este valor informa que esta medindo exatamente o
mesmo parametro (PINTO; CHAVEZ, 2012).
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5 COMENTARIOS E CONCLUSOES

Este capitulo apresenta as vantagens, desvantagens, oportunidades e
dificuldades sobre a simulac&o clinica limitada em relacdo ao estudo de caso com a

PA aplicado a um Curso Técnico em Enfermagem.

51 VANTAGENS DA SIMULACAO CLINICA

A simulacdo clinica permite desenvolver técnicas e habilidades de forma
continua em cendrios ndo vivenciados nos estagios ou na vida profissional com o
objetivo de atender as atuais exigéncias da sociedade, seja na iniciativa publica ou
privada. Assim, os futuros profissionais tornam-se autbnomos e aptos a resolucao de
problemas, evoluc¢do no desempenho das habilidades clinicas e trabalhos em equipe
nos ambientes peculiares da area da saude.

O processo em utilizar o simulador apresenta dominio do procedimento
auscultatério da PA, podendo ser repetido inUmeras vezes para desenvolver a
habilidade e ndo arriscar a salde do paciente humano real, também preservando e
aplica a ética profissional para obter a experiéncia profissional.

O simulador permite capacitar e treinar o procedimento auscultatério da PA
com os voluntdrios em um ambiente seguro e livre de risco para avaliar
formativamente e/ou somativa a habilidade clinica.

E propicio empregar esta metodologia com os estudantes e profissionais da
area da saude em instituicbes de ensino e/ou nos proprios hospitais publicos ou
privados, pois tornam-se uma rotina com uma estratégia didatico-pedagdgica para
maximizar os tratamentos e procedimentos adequados conforme as leis, 0s
protocolos e diretrizes nacionais e internacionais vigentes. Minimizam-se gastos de
procedimentos, medicamentos e tempo de internagdo, otimizando recursos e
apresentando resultados de custo-efetividade.

Outro ponto positivo da simulacéo clinica sdo os treinamentos periédicos para
o desenvolvimento de habilidades ou até mesmo o aperfeicoamento em uma técnica
ou procedimento especifico de forma a minimizar riscos, eventos adversos ao

paciente e maximizar o manuseio de EMHs com seguranca e qualidade.
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5.2 DESVANTAGENS DA AUSENCIA DA SIMULACAO CLINICA

A medicdo de PA necessita de pacientes reais, logo ha limitacéo fisica e ética,
além de ndo se saber qual a gravidade da doenca do individuo que, por sua vez,
possuem direitos e autonomia. Outro fator do estudante ou profissional da saude é
apresentar nervosismo, ansia, medo de errar por ser inexperiente ou perda da
habilidade por ndo praticar por um determinado periodo ou nao ter experiéncia
vivenciada seja em uma técnica, procedimento ou até mesmo na usabilidade de um
determinado EMH especifico.

No método tradicional de ensino para mensuracdo da PA, o estudante
necessita de outro estudante para aprender, porém é limitado, pois 0 mesmo levara
certo tempo para aprender com seus proprios erros. Segundo o seu alinhamento da
informacdao didatica com a experiéncia clinica adquirida, pode-se néo ter éxito devido
ao nervosismo e ansia ocasionando desconforto e inseguranga ao paciente quanto

ao procedimento e principalmente o resultado da PA.

5.3 OPORTUNIDADES DA SIMULACAO CLINICA

Na simulagéo os profissionais sentem-se mais seguros, confortaveis e com
autoconfianca para utilizar o procedimento auscultatério da PA em pacientes reais.
Logo um profissional treinado na simulacao clinica minimiza erros de usabilidade em
EMHSs e procedimentos clinicos.

Por meio da simulacdo clinica percebe-se um caminhar em relacdo a uma
contribuicdo significativa a um curto prazo tanto para os estudantes e profissionais
da area da saude quanto para as acfes da engenharia clinica atuando dentro do
processo tecnolégico de saude em relacdo a vida util prolongado de EMHs devido

ao manuseio correto.

5.4 DIFICULDADES DA SIMULACAO CLINICA

Alguns docentes nao utilizam os simuladores, mesmo instalados e aptos ao
funcionamento, uma vez que ndo é bem visto em aulas tradicionais; ha necessidade
de uma dedicagdo para capacitar os técnicos e docentes envolvidos com a

simulacéo clinica, ou seja, exige tempo em preparar 0s cenarios, materiais e EMHs a



99
fim de éxito no desenvolvimento de habilidades clinicas conforme os objetivos pré-

estabelecidos de uma determinada disciplina (RODRIGUES; MACHADO NETO;
SOVIERZOSKI, 2016a).

5.5 COMENTARIOS

Anatomicamente o simulador assemelha-se com o ser humano real, estando
em um ambiente seguro e controlado, simula as caracteristicas fisiologicas
equivalentes a de pacientes reais. Desta forma, assegura um treinamento eficaz com
ética, aprimorando o conhecimento técnico-cientifico e habilidades clinicas em
manusear EMHSs, treinamentos proficientes e desempenhos clinicos de forma a
equilibrar a seguranca do paciente por meio desta pratica inovadora na area da
saude (NOH et al., 2009; ENGLISH et al., 2010).

Estes simuladores sdo uma tecnologia inovadora por testar multiplas
estratégias de aprendizagem, interatividade, além de aperfeicoar o conhecimento
com uma equipe multidisciplinar em um cenério clinico. Dessa forma, ndo ha
necessidade de cadaveres e, consequentemente, minimiza-se a falta de recursos
financeiros quanto a manutencao e insumos de laboratérios e atende as exigéncias
éticas na area da saude como, por exemplo, 0s erros adversos em pacientes reais
por falta de experiéncia clinica, usabilidade de EMHs especificos de determinada
marca/modelo de varios fabricantes. Assim sendo, o cenario é programado conforme
o contetdo didatico-pedagdgico da disciplina; dominio da técnica, podendo-se
repetir o procedimento inUmeras vezes para aperfeicoar a técnica; ndo arriscando a
salude do paciente para obter a experiéncia pratica clinica (DURHAM; ALDEN, 2008;
CHANGPING, 2011; KATZ; AZEVEDO, 2013; GOES et al., 2015b).

5.6 CONCLUSOES DO TRABALHO

Os questionarios (pré-teste e pos-teste) foram validados internamente pelos
professores de enfermagem do IFRR sendo ferramentas propicias para o
diagnostico do aprendizado dos estudantes do CTEnf. Os resultados do pos-teste
nos grupos Controle e Experimental com o coeficiente de Cronbach foram aceitaveis

por ser superior a 0,7.
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Apenas 39% dos voluntarios responderam o pos-teste e concordam

totalmente em 54% que o experimento foi Util para o desenvolvimento de habilidades
no procedimento auscultatério da PA.

Conforme Kardong-Edgren, Adamson, Fitzgerald (2010) abordam que o uso
do simulador é um novo paradigma comparado as técnicas tradicionais. Desta forma
comprovou-se que o uso do simulador pode avaliar estes futuros profissionais em
situagdes clinicas do “mundo real” em relacdo ao desempenho dos procedimentos
clinicos em um ambiente seguro e livre de risco.

A proposta da experiéncia em realizar a mensuragdo da PA em uma
simulacdo clinica quer aproximar-se de situagdes similares do ambiente hospitalar,
cujo objetivo € consolidar os conceitos teéricos e praticos voltados as técnicas,
procedimentos especificos e habilidades necessarias antes da insercdo do
estudante no estagio e estar preparado para as vivéncias profissionais no mercado
de trabalho.

A aplicacao destes cenarios de simulacao clinica limitado ao procedimento da
mensuracdo da PA demonstra que o simulador é propicio como uma ferramenta
metodoldgica inovadora aplicada na formacdo das habilidades dos estudantes do
CTENnf por meio de mudancas, concepcbes e novos métodos do ensino e da
aprendizagem.

Os préximos estudantes da area da saude a serem treinados irdo utilizar a
simulacdo clinica de forma a fortalecer as técnicas e protocolos de enfermagem
esclarecendo assim a usabilidade em EMHs e a aplicacdo de procedimentos para
aprimorar as habilidades clinicas antes de serem aplicadas em um paciente humano
real.

A metodologia empregada utilizando o simulador integrado com a estatistica
na mensuracao da PA ao usar o procedimento auscultatorio da PA, pode tornar-se
um projeto piloto para o desenvolvimento das habilidades clinicas e
comportamentais dos voluntarios do CTENf.

Essa metodologia distingue se o voluntario sabe medir a PA e detectando
qual o nivel de PA em questédo; logo, € possivel acompanhar a evolucdo das
habilidades clinicas em um curto prazo de tempo gerando indicadores de
desempenho.

Comparando estatisticamente ambos os grupos, o0 grupo controle destaca

que: 53% sabem medir a PA, 13% nao sabem medir a PA e 35% das amostras séo
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invalidas, enquanto o grupo experimental tem-se 64% de voluntarios sabem medir a

PA, 22% ndo sabem medir a PA e 14% das amostras sdo invalidas. Ademais, 0s
voluntarios apresentam eficacia quando utilizam o simulador.

Na Figura 37 comparando as PAs de referéncia dos grupos experimentais
conforme o critério do item 4.1.2 da portaria 153 do INMETRO e o critério
estabelecido pelos professores de Enfermagem para validar as PAs dos voluntarios,

respectivamente, 65% e 35% das amostras de PAs estariam fora do range.

5.7 SUGESTOES DE TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se aplicar a metodologia de simulacéo clinica em estudantes de nivel
superior em Enfermagem e Medicina assim como profissionais da area da saude
gue atendem em emergéncia e urgéncia quanto ao desenvolvimento de habilidades
nos procedimentos clinicos em mensurar a pressao arterial.

Podendo-se adaptar esta metodologia em outros equipamentos meédico-
hospitalares tais como: ventilador pulmonar, desfibrilador, eletrocardiégrafo e monitor
multiparamétrico.

Outra contribuicéo relevante pode ser o desenvolvimento de uma metodologia
para aplicar o calculo das incertezas do tipo A e B das medicbes em ambos 0s
grupos apresentados neste trabalho.

Por fim, a aplicabilidade dos métodos: analise heuristica e shadowing da
engenharia de fator humano para avaliar os EMHs integrados ao simulador e os

recursos humanos disponiveis no ambiente de trabalho.
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6 CONSIDERACOES FINAIS

A simulagdo clinica pode ser considerada uma TIC, pois contribui em itens
especificos das diretrizes, procedimentos e normas abordando os CHAs destes
profissionais que resultam diretamente sobre a qualificacdo continua.

A simulacao clinica surgiu para contribuir na educacédo em saude em prol dos
profissionais da area da saude garantindo um servico prestado de qualidade ao
paciente como fator decisivo aplicada a ética, seguranca e autonomia nos aspectos
profissionais.

A utilizacdo da simulacéo clinica pode ser considerada um complemento ao
método tradicional, pois esta sendo incluida atualmente nos curriculos de Medicina e
em outros cursos das Ciéncias da Saude devido aos multiplos cenérios e estratégias
didaticas, por terem resultados satisfatérios com acbes cognitivas, habilitando o
profissional com um pensamento critico-reflexivo, julgamento clinico e ético visando
aos protocolos vigentes corretamente, aperfeicoando a usabilidade de EMHs e
tomadas de deciséo.

A implantacdo da simulacdo clinica em treinamento de habilidades clinicas
associada ao contexto do ensino, pesquisa e extensao de profissionais da saude
pode ser uma premissa de que 0s ambientes educacionais ou 0s proprios
estabelecimentos assisténcias de saude promovam o desenvolvimento humano

solidificando a teoria, pratica e a ética profissional.
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ANEXO A - Verificagcao do IPEM-PR dos esfigmomandmetros
utilizados na pesquisa

Servigo Publico Federal ) )
» MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
4 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

REGISTRO DE MEDICOES DE VERIFICAGAO DE ESFIGMOMANOMETRO N° 9306
Executor 600 Pagina: 1/1
Nome/Razéo Social: HEITOR HERMESON DE CARVALHO RODRIGUES
CNPJ/CPF:997.542.743/04

Enderego: R. MATEUS LEME, 314 CEP: 80510-190
Municipio/UF: Curitiba - PR Bairro: S&o Francisco

Padrao Utilizado Certificado de Calibragdo n°®

Medidor de Pressao Padrdo Onneken 0025/2015

Observagoes:

Os esfigmomanémetros mecanicos, regulamentados pela Portaria Inmetro 153/2005, tém um erro maximo admissivel igual a + 3mmHg na
verificag@o inicial e eventual e + 4mmHg na verificagéo periodica.

Os resultados a seguir referem-se somente ao momento em que o instrumento foi ensaiado.

Tipo: Esfigmomandmetro Anerdide Marca: PREMIUM N° Série: 3650158
‘ Pressé&o crescente (mmHg) Presséo decrescente (mmHg) Histeress
Indicacéo do| Indicagao do\ Indicagao do| Indicagao do
Padrao Instrumento | E (A) Padrao | Instrumento | =0 (B) (B-A)
40 42 2 40 42 2 X
80 80 0 80 82 2 X
120 120 o | 120 120 0 X
160 160 0 160 160 0 X
200 200 0 200 202 2 X
240 242 2 240 242 | 2 X
280 [ 280 0 280 280 0 X
RESULTADO: (X)Aprovado ( )Reprovado Marca de Verificagao: 348234-0
Tipo: Esfigmomanémetro Anerdide Marca: PREMIUM N° Série: 3653481
Press&o crescente (mmHg) ‘ Presséo decrescente (mmHg) | Histerese
Indicagéo do| Indicagao do Indicagéo do| Indicagéo do ‘
Padrao Instrumento Erro (A) Padrao Instrumento Erro (B) (B-A)
40 42 2 40 42 2 X
80 82 2 80 82 2 X
120 120 0 120 122 2 X
160 160 0 160 162 2 X
200 200 0 200 202 2 X
240 242 2 240 242 2 X
280 280 0 280 280 0 X
RESULTADO: (X)Aprovado ( )Reprovado Marca de Verificagdo: 348235-2
Curitiba, 09/03/2016 =
VALTER J. GUIMARAES SIBELE MARIA BOLICENHA PENCZKOWSKI
ASSESSOR AUXILIAR METROLOGICO
Matricula: 890 Matricula: 875
Curitiba - PR ——
‘ SEBIE?!nsti(uto de Pesos e Medidas do Estado do Parana - IPEM/PR Data de Emisséo: 02/08/2016

Endereco: R. Estados Unidos, 135 - Bairro BACACHERI - Cep.82510-050 - Curitiba, PR
Telefone: (0XX41) 3251-2200
INMETRO E-mail:  ipem@ioem.or.aov.br
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APENDICE A — Questionario Pré-Teste - Equipes S1, S2, P1 e P2

Data: / /
Sexo: Data de Nascimento: /|
Equipe:

1. Vocé possui outro Curso Técnico?
] Sim [ N&o

Caso Sim, Qual(is):

2. Em quanto tempo terminou o Curso Técnico mencionado antes de
ingressar no Técnico em Enfermagem do IFRR?
[] Na&o tenho outro Curso Técnico [_] HA menos de um ano[_] Entre 01 a 02 anos []
Mais de 03 anos

3. Vocé é gestante?

] sim [ Nao

Caso sim, quantos meses:

4. Vocé sabe quais sdo os procedimentos para realizar as 5 medi¢cdes dos
sinais vitais (Frequéncia Cardiaca, Frequéncia Respiratoria, Pulso,
Saturacao do Oxigénio - SPO, e Presséao Arterial — PA - Sistdlica e
Diastolica)?

] sim [ Nao

Quial(is) dos sinais vitais tem dificuldade:

5. Vocé conhece os recursos tecnoldgicos que o Curso Técnico de
Enfermagem do IFRR possui?
L1 Sim QUAIS?

[ 1N3o

6. Qual habilidade vocé se enquadra ao realizar o procedimento para aferir a
Pressao Arterial:

[] Na&o sei realizar os procedimentos
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1 Acho Fécil
1 Acho Dificil
[ 1 Sei medir, mas tenho dificuldades em manusear os aparelhos.

Nas questdes de 7 a 09, imagine que vocé esta com um estetoscopio e
esfigmomandmetro analdgico.

7. Sabe distinguir os sintomas e/ou valores de uma pressao arterial baixa?

] sim [ Nao

8. Sabe distinguir os sintomas e/ou valores de uma pressao arterial alta?
] Sim [ N&o

9. Sabe distinguir os sintomas e/ou valores de uma pressao arterial normal?
] Sim [ N&o

10.Preencha a Tabela abaixo, em mmHg, para as seguintes Presséo Arteriais
(PA): Sistolica e Diastdlica que vocé considera como baixa, normal e alta.

Presséo Sistdlica Pressao Diastdlica
(mmHQ) (mmHQ)

PA Baixa
(Hipotensao)
PA Normal
PA Alta
(Hipertensao)

11.J4 teve algum contato com 0 manequim anatémico para treinamento que
funcione integrado ao computador?

1 sim [ Nao

Caso Sim, onde:

12.Seria interessante usar um manequim humano computadorizado capaz de
interagir no ensino-aprendizagem em enfermagem demonstrando casos
reais (Parada Cardiorespiratéria, pressdes arteriais flexiveis e arritmias
cardiacas) que podem ser vistos nos hospitais, porém em um ambiente
seguro e possa aprimorar suas habilidades técnico-cientificas praticando
inumeras vezes para fins de aprendizagem.

L] sim [ N&o

13.Vocé sabe distinguir as alteragdes dos batimentos cardiacos? Como por
ex: Asistole, Fibrilacdo Ventricular entre outras.
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1 sim [ N&o

14.Sabe utilizar um Eletrocardiografo?
[1 Sim [ N&o

15.Sabe o que significa a sigla ECG?
[1 Sim [ N&o

16.Qual(is) destes EMH’s (Equipamentos Médico-Hospitalares) sabe manusear
corretamente, assinale mais de uma alternativa (se necessario):

[1 Monitor Multiparamétrico

[1 Esfigmomanémetro Analégico

[1 Esfigmomandmetro Digital

[ 1 Estetoscépio

[] Na&o tenho conhecimento em nenhum desses equipamentos citado

17.Possui alguma deficiéncia auditiva?
[ Sim [ N&o

18.J4 se deparou com algum caso de vida ou morte no IFRR ou no estagio ou

no hospital?
L] sim [ N&o

19.Caso aresposta do item 18 seja SIM e nesse momento supondo que vocé é
o unico profissional da area da saude, poderia assinalar o provavel
comportamento que teria (pode assinalar mais de uma alternativa)

[ Lider de Equipe [ Ansiedade [] Tomada de Deciséo [ Raciocinio
rapido

[1Possuo limitagdes para agir [_1 Espirito Critico [] Autogestdo do tempo

[1Pr6-ativo []JAutonomia para o auto-aprendizado [] Nenhum dos itens
mencionados

Caso necessite escrever algo:

20.No ambiente hospitalar, qual seu comportamento ao utilizar um EMH em
outro colega ou paciente:

20.1 Estetoscopio

L1 Tenho facilidade
[1 Inseguro

L1 Tenho dificuldades
[ ] Medo



] N&o sei usar.
20.2 Monitor Multiparamétrico

Tenho facilidade
Inseguro

Tenho dificuldades
Medo

Nao sei usar.

Hoood

20.3 Esfigmomanémetro Analdgico
Tenho facilidade

Inseguro

Tenho dificuldades

Medo

N&o sei usar.

Hoood

20.4 Esfigmomandmetro Digital
[ 1 Tenho facilidade

[1 Inseguro

L1 Tenho dificuldades

[ 1 Medo

[ ] N&o sei usar.

21.Vocé jarealizou estagio(s)?

[ 1 Sim [ N&o
22.Quanto tempo esperou para conseguir o estagio?

[1 Imediatamente ap6s a conclusio das disciplinas tedricas.

[ 1 Até trés meses apds a conclusdo das disciplinas tedricas.

[ 1 Seis meses ap6s a conclusio das disciplinas teéricas.

[ 1 Mais de seis meses ap0s a conclusio das disciplinas teoricas.

23.Como o curso de Enfermagem poderia melhorar para aumentar seus
conhecimentos?

122

24. Paramim uma boa aula didatica é aquela que ... (RIGO, 2014)
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APENDICE B - Questionario Pds-Teste utilizando o Simulador -
Equipes: S2 e P2 (Grupo Experimental)

Data: / /
Sexo: Data de Nascimento: /[
Equipe:

AplOs a pratica com o SimMan®, escolha apenas UMA alternativa que

represente sua opiniao:

Discordo | Discordo | Neutro | Concordo | Concordo
totalmente totalmente

1. Sinto-me com ] ] ] ] ]

um aprendizado
mais
significativo,
motivado e
seguro.

2. O Simulador | [ ] ] ] [

Humano €é um
sistema muito
préximo do que
iremos nos
deparar com os
pacientes reais,
nos transmitiu
seguranca e
proporcionou
habilidade
técnica com
gualidade no
ensino.

3. As Pressdes ] ] ] ] ]

Arteriais do
SimMan®
estavam
coerentes com
0s sinais
fisiologicos
humanos.

4. Este sistema de
simulacdo pode [] [] ] ] []
contribuir para
visualizar casos
reais que as
vezes nao nos




124

deparamos no
estagio/hospital/

dia-a-dia.

5. Usando 0
SimMan®, me
sinto mais
confiante e
seguro nos
procedimentos
medicos.

6. O SimMan® tem
eficacia e posso
praticar quando
me deparar com
duavidas nos
procedimentos
médico-
hospitalares.

7. Considero o]
SimMan® um
recurso
tecnologico de
gualidade para
0 ensino-
aprendizagem.

8. Narealizacao da
experiéncia com
pressao
Arterial,
utilizando o]
SimMan®
melhorou meu
conhecimento e
desempenho de
enfermagem.
(Adaptado de
SWAMY, 2014)

9. Narealizacédo da
experiéncia com
arritmias
cardiacas, o]
SimMan®
melhorou meu
conhecimento e
desempenho de
enfermagem.
(Adaptado de
SWAMY, 2014)

10.Nas

experiéncias
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realizadas, o]
feedback foi util
sobre 0 meu
desempenho

académico.

(Adaptado de
SWAMY, 2014)

11.As simulagbes
realizadas
foram
agradaveis e me
sinto disposto,

confiante e
seguro a
exercer minhas
atividades

profissionais
em pacientes
reais (SWAMY,

2014).
12.Classifico a

simulacao

realizada de

forma clara e
com qualidade

no ensino
técnico de
enfermagem

(Adaptado de
PRETTO, 2008).

13.Recomendo o
SimMan® para

as aulas
praticas de
outras
disciplinas.

(Adaptado de
CORSANI, 2008)

14.0s dois estudos
de caso
apresentado
foram proximo
da realidade
vivenciada nos
hospitais
(Adaptado de
COUTO, 2014).

15.Considero o)
SimMan uma
ferramenta
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didatica de
qualidade para
0 ensino.
16.Houve realismo
com o método | [ ] ] ]
utilizado.
17.Estou satisfeito
com a| [ ] ] ]
discussdao pos-
pratica
(debriefing) e
ligacéo dos
cenarios com a
teoria
implantada.
18.Me interagi
ativamente na | [ ] ] ] ]
pratica
realizada.

19. Qual sua posicdo quanto a utilizacdo do SimMan® como uma
ferramenta didatica no Curso Técnico em Enfermagem do IFRR Campus Boa
Vista Centro? (Adaptado de STANGE, 2012).

( )Favoravel ( )Desfavoravel

Por qué?

20. Cite alguns pontos positivos sobre a pratica realizada:
1.
2.
21. Cite alguns pontos negativos sobre a pratica realizada:
1.
2.

22. Escreva frases usando pelo menos duas destas palavras (espirito de

equipe, assimilacdo dos conhecimentos, tomada de decisdo, praticas
repetitivas, aperfeicoamento das técnicas, pressédo, feedback, motivacao,
reusabilidade) sobre a experiéncia de ter utilizado o SimMan®:

1.

23. Sugestao e outros comentarios que julga necessario (Adaptado de
DOURADO, 2014).

1.
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APENDICE C - Questionéario P6s-Teste — Equipes: S1 e P1 (Grupo

Controle)
Data: / /
Sexo: Data de Nascimento: __ /
Equipe:

ApéOs a préatica com o método tradicional de ensino, escolha apenas UMA
alternativa que represente sua opiniao:

Discordo
totalmente

Discordo

Neutro

Concordo

Concordo
totalmente

1
aula

Considero esta
préatica e

[]

[]

[]

[]

[]

expositiva util  no
Ensino-

Aprendizagem
Curso Técnico

Enfermagem.

do
em

2. Sinto-me com
um aprendizado mais
significativo,
motivado e seguro.

3. Considero este
Sistema didatico
de ensino muito
inconsistente  ou
desnecessario
para 0S meus
conhecimentos.

4. Este sistema de
ensino pratico
pode contribuir,
mas esta
incompleto por
nao visualizar
alguns casos com
gue as vezes nhos
deparamos no
estagio/hospital/di
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a-a-dia.

5. Nas experiéncias
realizadas, um
feedback foi util
sobre 0 meu
desempenho
académico.
(Adaptado de
SWAMY, 2014)

6. As aulas praticas e
expositivas
realizadas  foram
agradaveis e me
sinto disposto e
seguro a exercer
minhas atividades
profissionais.
(Adaptado de
SWAMY, 2014).

7. Considero a aula
pratica e
expositiva
realizada de forma
clara e com
qualidade no
ensino técnico de
enfermagem
(Adaptado de
PRETTO, 2008).

8. Recomendaria este
método de ensino
para as aulas
praticas de outras
disciplinas.
(Adaptado de
CORSANI, 2008)

9. As exposicdes das
aulas praticas do
professor com os
alunos estavam
bem integradas e
dinamicas.
(Adaptado de
CORSANI, 2008)

10.Imagino que oS
futuros alunos
aprenderao
praticar com mais
seguranca e

eficacia usando
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este método de
ensino. (Adaptado
de CORSANI, 2008)

11. Aferi a presséo
arterial do meu par
com facilidade.

12.Consequi

distinguir com
facilidade as
arritmias cardiacas
dos pacientes
conforme 0s
ECG’s
apresentados.

13.A realizacdo da
experiéncia com
pressao  Arterial,
melhorou meu
conhecimento e
desempenho de
enfermagem.
(Adaptado de
SWAMY, 2014)

14.Com este método
de ensino
aprimorou  meus
conhecimentos de

reconhecer as
arritimias
cardiacas.
(Adaptado de
SWAMY, 2014)
15.Considero este
método de ensino
préatico uma

ferramenta didatica
de qualidade para
0 ensino.

16.Satisfeito com a

discussao poés-
pratica (debriefing)
e ligacdo dos

cenarios com a
teoria implantada.

17.Me interagi
ativamente na
pratica realizada.
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18. Qual sua posicdo quanto ao procedimento do método de ensino pratico
como uma ferramenta didatica do Curso Técnico em Enfermagem do IFRR
Campus Boa Vista Centro? (Adaptado de STANGE, 2012).

( )Favoravel ( )Desfavoravel Por

qué?

19. Cite alguns pontos positivos sobre a pratica realizada:
1.

2
3.
4

20. Cite alguns pontos negativos sobre a pratica realizada:
1.

2
3.
4

21. Escreva frases usando pelo menos duas destas palavras (espirito de
equipe, assimilacdo dos conhecimentos, tomada de decisdo, praticas
repetitivas, aperfeicoamento das técnicas, pressdo, feedback, motivacéo,
reusabilidade) sobre a experiéncia com as préaticas realizada durante esta
pesquisa:

1.

2
3.
4

22. Sugestao e outros comentarios que julga necesséario. (Adaptado de
DOURADO, 2014)

N




